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Concurso Público n.º 22-2020 
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Capítulo I  

Disposições gerais 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do 

procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisição de aquisição de 16 lotes (dezasseis lotes) 

conjuntos de reagentes para determinações em amostras biológicas. 

2. O presente procedimento insere-se no CPV 33696500-0 Reagentes de Laboratório, nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 213/2008 da Comissão de 28 de Novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da 

União Europeia, L 74, em 15 de março de 2008 

 

Cláusula 2.ª 

Contrato 

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.  

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:  

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, 

desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a 

decisão de contratar;  

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;  

c) O presente Caderno de Encargos;  

d) A proposta adjudicada;  

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.  

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é 

determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, 

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do 

Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo 

diploma legal.  

 

Cláusula 3.ª 

Preço Base 

1. O preço base para efeitos do presente procedimento pré-contratual é de 169.785,00€ (cento e sessenta e nove  

mil setecentos e oitenta e cinco euros), acrescido do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor, 
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sendo este entendido como o preço máximo que o INSA, I.P., se dispõe a pagar pela execução de todas as 

prestações que constituem o fornecimento dos bens. 

2. As propostas serão adjudicadas com referência aos lotes adiante indicados, de acordo com o preço base 

aplicável a cada lote: 

 

Lote 
Total Lote 

(Euros) 

1 100,00€ 

2 12600,00€ 

3 7600,00€ 

4 920,00€ 

5 1930,00€ 

6 21965,00€ 

7 6400,00€ 

8 20725,00€ 

Lote 
Total Lote 

(Euros) 

9 24650,00€ 

10 160,00€ 

11 44400,00€ 

12 4150,00€ 

13 35,00€ 

14 2375,00€ 

15 21300,00€ 

16 475,00€ 

 

Cláusula 4.ª 

Prazo 

1. O contrato mantém-se em vigor até à entrega dos bens ao contraente público, podendo o INSA, I.P., fixar 

datas de entrega na nota de encomenda ou por solicitação do laboratório após emissão da nota de encomenda, 

em conformidade com os respetivos termos e condições e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações 

acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.  

2 Sem prejuízo do disposto no número anterior, o fornecimento dos bens terá de ocorrer, impreterivelmente, 

até 31 de dezembro de 2020. 

 

 
Capítulo II 

Obrigações contratuais 

 

Secção I 

Obrigações do adjudicatário 

 

Subsecção I 

Disposições gerais 

Cláusula 5.ª 

Obrigações principais do adjudicatário 
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Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas 

cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário as seguintes obrigações 

principais:  

a) Obrigação de entrega dos bens identificados na sua proposta;  

b) Obrigação de garantia dos bens;  

c) Obrigação de continuidade de fabrico.  

 

Cláusula 6.ª 

Conformidade e operacionalidade dos bens 

1. O adjudicatário obriga-se a entregar ao contraente público os bens objeto do contrato com as características, 

especificações e requisitos técnicos previstos no anexo I ao presente Caderno de Encargos, que dele faz parte 

integrante.  

2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para os fins a 

que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessário à sua entrada em funcionamento.  

3. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos à venda de 

bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita à conformidade dos bens.  

4. O adjudicatário é responsável perante INSA, I.P., por qualquer defeito ou discrepância dos bens objeto do 

contrato que existam no momento em que os bens lhe são entregues.  

 

Cláusula 7.ª 

Entrega dos bens objeto do contrato 

Os bens objeto do contrato devem ser entregues nas instalações do INSA, I.P., situadas no Porto, Águas de 

Moura e Lisboa, mediante solicitação do INSA, I.P., se outro não for solicitado na nota de encomenda, de 

acordo com as necessidades do INSA, I.P. 

 

Cláusula 8.ª 

Inspeção e testes 

1. Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, o contraente público, por si ou através de terceiro por ele 

designado, procede, no prazo de 15 dias, à inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, 

respetivamente, se os mesmos correspondem às quantidades estabelecidas no anexo I ao presente Caderno de 

Encargos e se reúnem as características, especificações e requisitos técnicos e operacionais definidos no anexo 

I ao presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.  

2. Após a verificação referida no número anterior, o INSA, I.P., pode:  

a) Receber o bem;  
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b) Rejeitar o bem por apresentar deficiências de qualidade;  

c) Aceitar o bem mediante condição de, após exame posterior ou durante a utilização dos mesmos, serem 

comprovadas as características exigidas.  

3. No caso previsto na alínea b) do número anterior, o adjudicatário fica obrigada à sua imediata substituição, 

continuando, para efeitos de aplicação de sanções, a correr a contagem do prazo de entrega, desde a data da 

encomenda até à finalização do fornecimento de acordo com as condições exigidas.  

4. Todos os encargos decorrentes da substituição, devolução ou destruição do bem que tenham sido objecto 

de rejeição, serão da exclusiva responsabilidade do adjudicatário. 

5. A rejeição do bem disponibilizado nos termos do presente artigo não confere ao adjudicatário o direito a 

qualquer indemnização.  

6. A rejeição do bem por parte da entidade adquirente pode conferir-lhe o direito a ser indemnizada pelos 

custos incorridos e pelos danos sofridos.  

7. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o fornecimento do bem em quantidades inferiores às 

encomendadas ou com qualidade insuficiente, suspenderá a facturação e correspondente pagamento até que a 

situação em causa se encontre regularizada, ficando o adjudicatário obrigado à sua imediata reposição ou 

substituição, continuando, para efeitos de aplicação de sanções, a correr a contagem do prazo de entrega, desde 

a data da encomenda até à finalização do fornecimento de acordo com as condições exigidas.  

8. Durante a fase de realização de testes, o adjudicatário deve prestar ao INSA, I.P., toda a cooperação e todos 

os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar durante a realização daqueles, através de pessoas 

devidamente credenciadas para o efeito.  

 

Cláusula 9.ª 

Inoperacionalidade, defeitos ou discrepâncias 

1. No caso de os testes previstos na cláusula anterior não comprovarem a total operacionalidade dos bens 

objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem defeitos 

ou discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no anexo I ao presente 

Caderno de Encargos, o INSA, I.P., deve disso informar, por escrito, o adjudicatário.  

2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo razoável que for 

determinado pelo INSA, I.P., às reparações ou substituições necessárias para garantir a operacionalidade dos 

bens e o cumprimento das exigências legais e das características, especificações e requisitos técnicos exigidos.  

3. Após a realização das reparações ou substituições necessárias pelo adjudicatário, no prazo respetivo, o INSA, 

I.P., procede à realização de novos testes de aceitação, nos termos da cláusula anterior.  
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4. Caso haja uma segunda inconformidade dos bens nos termos dos números anteriores, poderá o INSA, I.P., 

resolver o contrato com base nesse fundamento, sendo o adjudicatário responsável nos termos gerais definidos 

na lei e no contrato. 

 

Cláusula 10.ª 

Aceitação dos bens 

1. Caso os testes solicitados a que se refere a Cláusula 8.ª comprovem a total operacionalidade dos bens objeto 

do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, e neles não sejam detetados quaisquer 

defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no anexo I ao 

presente Caderno de Encargos, e após validação técnica (assinatura da respectiva guia de remessa ou guia de 

transporte) por parte do laboratório, os bens consideram-se devidamente aceites. 

2. Com a aceitação do bem a que se refere o numero anterior, ocorre a transferência da posse e da propriedade 

dos bens objeto do contrato para o INSA, I.P., bem como do risco de deterioração ou perecimento dos 

mesmos, sem prejuízo das obrigações de garantia que impendem sobre o adjudicatário.  

3. A aceitação do bem a que se refere o n.º 1 não implica a aceitação de eventuais defeitos ou de discrepâncias 

dos equipamentos objeto do contrato com as exigências legais ou com as características, especificações e 

requisitos técnicos previstos no anexo I ao presente Caderno de Encargos.  

 

Cláusula 11.ª 

Garantia técnica 

1. Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e 

das garantias a ela relativas, o adjudicatário garante os bens objeto do contrato, pelo prazo de 2 anos, se outro 

prazo não for específico do bem a adquirir, a contar da data de aceitação dos  bens, contra quaisquer defeitos 

ou discrepâncias com as exigências legais e com características, especificações e requisitos técnicos definidos 

no anexo I ao presente Caderno de Encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitação do bem.  

2. A garantia prevista no número anterior abrange:  

a) O fornecimento, componentes ou bens reparados ou substituídos;  

b) O transporte do bem ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da sua reparação 

ou substituição e a devolução daqueles bens ou a entrega das peças ou componentes em falta, 

reparados ou substituídos;  

3. No prazo máximo de dois meses a contar da data em que o INSA, I.P., tenha detetado qualquer defeito ou 

discrepância, este deve notificar o adjudicatário, para efeitos da respetiva reparação.  
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4. A reparação ou substituição previstas na presente cláusula devem ser realizadas dentro de um prazo razoável 

fixado pelo INSA, I.P., e sem grave inconveniente para este último, tendo em conta a natureza do bem e o fim 

a que o mesmo se destina.  

 

 

 

Cláusula 12.ª 

Garantia de continuidade de fabrico 

O adjudicatário deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as peças, componentes 

que integram os bens objeto do contrato pelo prazo estimado de vida útil dos bens.  

 

Subsecção II 

Dever de sigilo 

 

Cláusula 13.ª 

Objeto do dever de sigilo 

1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial 

ou outra, relativa ao INSA, I.P., de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do 

contrato.  

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem 

objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução 

do contrato.  

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do 

domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário ou que este seja legalmente obrigado a revelar, 

por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas 

competentes.  

 

Cláusula 14.ª 

Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar do cumprimento ou 

cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais 

relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança 

devidos às pessoas coletivas.  
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Cláusula 15.ª 

Gestor do Contrato 

O órgão competente para a decisão de contratar designou um gestor do contrato, que oportunamente será 

comunicado ao co-contratante, tendo como função o acompanhamento permanente da execução do contrato, 

através da medição dos níveis de desempenho do contratante, a execução financeira, técnica e material. 

 

Secção II 

Obrigações do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. 

 

Cláusula 16.ª 

Preço contratual 

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente Caderno de Encargos, o INSA, I.P., deve pagar ao adjudicatário o preço constante da 

proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.  

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não 

esteja expressamente atribuída ao contraente público, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto 

do contrato para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas 

registadas, patentes ou licenças.  

 

Cláusula 17.ª 

Condições de pagamento 

1. As quantias devidas pelo INSA, I.P., nos termos da(s) cláusula(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no prazo 

de 60 (sessenta) dias após a receção pelo INSA, I.P., das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após 

o vencimento da obrigação respetiva e enviadas para o email: fornecedores@insa.min-saude.pt. 

2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a aceitação dos bens objeto do 

contrato. 

mailto:fornecedores@insa.min-saude.pt
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3. Em caso de discordância por parte do INSA, I.P., quanto aos valores indicados nas faturas, deve este 

comunicar ao adjudicatário, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatário obrigado a prestar 

os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são pagas através de transferência 

bancária.  

 

 

 

Capítulo III 

Penalidades contratuais e resolução 

 
Cláusula 18.ª 

Penalidades contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o INSA, I.P., pode exigir do adjudicatário o 

pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos 

seguintes termos:  

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, até 20% do valor 

contratual;  

b) Pelo incumprimento da obrigação de garantia técnica, até 20% do valor contratual;  

c) Pelo incumprimento da obrigação de continuidade de fabrico e de fornecimento, até 20% do valor 

contratual;  

d) Pelo incumprimento por inconformidade dos bens fornecidos ao fim a que se destinam, nos termos 

da cláusula 8ª, até 20% do preço contratual.   

2. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do adjudicatário, o INSA, I.P., pode exigir-lhe uma 

pena pecuniária prevista no artigo 329.º do Código dos Contratos Públicos. 

3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 

adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente aos bens objeto do contrato cujo atraso ou 

inconformidade na entrega tenha determinado a respetiva resolução.  

4. Na determinação da gravidade do incumprimento, o INSA, I.P., tem em conta, nomeadamente, a duração 

da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário e as consequências do incumprimento.  

5. O INSA, I.P., pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias 

devidas nos termos da presente cláusula.  

6. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o INSA, I.P., exija uma indemnização 

pelo dano excedente. 
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Cláusula 19.ª 

Força maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não realização 

pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, 

entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte 

afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse 

razoavelmente exigível contornar ou evitar.  

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores 

de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, actos de 

guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.  

3. Não constituem força maior, designadamente:  

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do adjudicatário, na parte 

em que intervenham;  

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de sociedades 

em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;  

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra 

forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;  

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas legais;  

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, propagação ou 

proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;  

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a sabotagem;  

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente 

comunicada à outra parte.  

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo 

período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.  

 

Cláusula 20.ª 

Resolução por parte do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o INSA, I.P., pode resolver 

o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das 

obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:  
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a) Atraso, total ou parcial, na entrega dos bens objeto do contrato superior a um mês ou declaração 

escrita do adjudicatário de que o atraso em determinada entrega excederá esse prazo. 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao adjudicatário 

e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pelo INSA, I.P. 

 

Cláusula 21.ª 

Resolução por parte do adjudicatário 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o adjudicatário pode resolver o contrato 

quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 90 (noventa) dias posteriormente à 

data de vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes; ou o montante 

em dívida exceda 25% do preço contratual, excluindo juros. 

2. O direito de resolução é exercido por via judicial. 

3. Nos casos previstos no n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada ao INSA, 

I.P., que produz efeitos 30 (trinta) dias após a receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as 

obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.  

4. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das prestações já 

realizadas pelo adjudicatário, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção 

daquelas a que se refere o artigo 444.º do Código dos Contratos Públicos.  

  

Capítulo IV 

Caução 

 
Cláusula 22.ª 

Execução da caução 

1. Nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do CCP o adjudicatário está dispensado da prestação de caução, quando 

o preço contratual for inferior a 200.000,00€. 

2. O INSA, I.P., poderá proceder à retenção de 10% (dez) do valor dos pagamentos a efetuar, como garantia 

de bom cumprimento das obrigações do adjudicatário. 

3. Caso seja aplicável a prestação de caução e para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações 

decorrentes do contrato, nos termos do programa do procedimento, o adjudicatário deverá prestar uma caução 

no valor de 5% do preço total contratualizado, com exclusão do IVA. 

4. A resolução do contrato pelo INSA, I.P., não impede a execução da caução, contanto que para isso haja 

motivo. 

5. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295.º do CCP. 



 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CTC-IM33_02                                                                                                                                                                                                                                                  Página 12 de 20 

 

Capítulo V 

Resolução de litígios 

 
Cláusula 23.ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

Capítulo VI 

Disposições finais 

 

Cláusula 24.ª 

Patentes, licenças e marcas registadas 

1. São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no fornecimento, de 

marcas registadas, patentes registadas ou licenças.  

2. Caso o INSA, I.P., venha a ser demandado por ter infringido, na execução do contrato, qualquer dos direitos 

mencionados no número anterior, o cocontrante indemniza-o de todas as despesas que, em consequência, haja 

de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que título for. 

 
Cláusula 25.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual 

A subcontratação pelo adjudicatário e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da 

autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos Públicos e, subsidiariamente, a demais 

legislação aplicável. 

 

Cláusula 26.ª 

Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes 

do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede 

contratual de cada uma, identificados no contrato.  

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte.  
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Cláusula 27.ª 

Política de proteção de dados e de privacidade 

1. A entidade adjudicante assegura que o tratamento dos dados pessoais se destina exclusivamente às finalidades 

de execução do contrato, sendo apagados no termo da sua vigência, e que, em situação alguma, os dados 

recolhidos serão utilizados para outra finalidade que não as ações necessárias ao âmbito do contrato. 

2. A todo o tempo, a entidade adjudicante, na qualidade de responsável pelo tratamento dos dados, garante ao 

titular dos direitos pessoais o direito de acesso, retificação, atualização e apagamento dos seus dados pessoais 

mediante pedido escrito dirigido ao respetivo responsável pelo tratamento, através dos contactos 

disponibilizados para o efeito, ou para o endereço de correio eletrónico dpo@insa.min-saude.pt 

 

Cláusula 28.ª 

Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.  

 

Cláusula 29.ª 

Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 
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ANEXO TÉCNICO 

1. A descrição dos parâmetros base do material assim como as quantidades, encontram-se descritos nas 

tabelas referentes aos lotes que a seguir se apresentam.  

2. O presente procedimento corresponde a 16 lotes, devendo o concorrente responder a todos os produtos 

inscritos no lote específico a que o concorrente deseje concorrer, sob pena de exclusão. 

3. A entrega será efetuada de acordo com o inscrito nas tabelas do INSA, I.P., Sede – Lisboa, CEVDI – 

Águas de Moura e CSPGF – Porto, disponíveis no respetivo site em http://www.insa.pt  em “Contactos”.  

4. O adjudicatário deverá realizar o transporte, por si só ou por terceiros, de forma a garantir que os produtos 

não sofram qualquer alteração na sua composição, nomeadamente realizando o transporte com os meios 

adequados a cada produto e usando esses meios de forma adequada. 

5. Relativamente às referências dos artigos indicadas na proposta de fornecimento, os concorrentes deverão 

ter em consideração o seguinte: 

5.1 É fundamental que as referências dos artigos, indicadas, na proposta de fornecimento, correspondam 

à referência que consta no catálogo indicado para avaliação da conformidade dos mesmos. 

5.2 No caso de aquela referência não constar no catálogo da marca nem do catálogo do adjudicatário, 

deverá ser indicada a correspondência inequívoca à referência de um destes dois. 

5.3 No caso de esta correspondência não estar indicada, a avaliação da adequação do artigo proposto não 

será efetuada. Neste caso o júri concluirá pela impossibilidade de avaliação da proposta ou do artigo 

proposto, em virtude de apresentação dos respetivos atributos, constituído causa de exclusão da proposta 

ou do lote em questão, nos termos e para os efeitos da alínea c) do n.º 2 do artigo 70.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

6. ”O total INSA, I.P. número”, refere-se a um número que multiplicado pela coluna correspondente de 

“Apresentação Embalagens” irá corresponder à quantidade total pedida como parâmetro base pelo INSA, 

I.P. 

7. A coluna abaixo indicada – “apresentação de embalagens” – não é parâmetro base deste Caderno de 

Encargos, pelo que não será critério de exclusão, podendo os concorrentes apresentar propostas com a 

sua diversa apresentação comercial desde que, sob pena de exclusão: 

a) A apresentação comercial dos bens, proposta pelo concorrente permita a entrega nos diversos 

locais de entrega definidos neste anexo I; 

b) As quantidades totais propostas pelos concorrentes sejam iguais ou superiores às pedidas neste 

anexo I, não prejudicando contudo a conveniência e a gestão da metodologia de trabalho nos 

diferentes Departamentos e Unidades do INSA, I.P., designadamente, concentrações químicas 

e/ou distribuição de quantidades do bem proposto. 

http://www.insa.pt/
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8. Por “parâmetro base”, nos termos da lei, entende-se requisitos essenciais de cumprimento pelo 

concorrente, e pelo adjudicatário, sob pena de exclusão da proposta no lote a que concorre, ou sob pena 

de incumprimento contratual, consoante o caso. 

9. A coluna com a indicação da Unidade não é passível de ser alterada. 

10. O preço base por lote corresponde ao valor máximo a pagar pelo lote pelo adjudicante, sendo excluídas 

todas as propostas que ultrapassarem o preço base de cada lote.  

11. O adjudicatário deverá entregar os reagentes constantes da tabela infra com um prazo de validade 

mínimo de inscrito na tabela constante deste anexo, a contar da data de entrega. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Lote Código Descrição breve artigo Informação adicional Descrição artigo inglês Unidade 
# unidade na 

embalagem

Apresentação 

embalagens
Marcação CE

Total 

INSA

número

SEDE CGF CEVDI

Prazo de 

validade 

mínimo

Total Lote 

(Euros) 

1.1 7160020082 CR para doseamentode microalbuminúria  na urina e no liquor

P/ determinação de proteínas na urina e LCR 

pelo método colorimétrico de vermelho de 

pirogalol

Protein urines & CSF (red 

pyrogallol, colorimetric)

Mililitro 

(mL)
300 2x150 mL Não aplicável 1 1 6 meses 

100,00 €

1.2 7160020083 CR para doseamento de albumina no soro
P/ determinação de albumina pelo método 

colorimétrico do verde de bromocresol

Albumin (Bromcresol 

green, colometric)

Mililitro 

(mL)
500 2x250 mL Não aplicável 1 1 6 meses 

Lote Código Descrição breve artigo Informação adicional Descrição artigo inglês Unidade 
# unidade na 

embalagem

Apresentação 

embalagens
Marcação CE

Total 

INSA

número

SEDE CGF CEVDI

Prazo de 

validade 

mínimo

Total Lote 

(Euros) 

2.1 7160020113
CR p/análise automatizada de fragmentos (até 6000bp) para 

bibliotecas de NGS 

 Para utilização em equipamento automatizado 

tipo Fragment Analyzer.

HS NGS Fragment Kit (1-

6000bp), 500
Reacção 500 500 reacções 2 2 12 meses 

12 600,00 €

2.2 7160010020
CR p/ estudos de mutagenese tipo QuickChange II Site-Directed 

Mutagenesis kit

QuickChange II Site-

Directed Mutagenesis kit
Reacção 10 10 reacções 3 3 12 meses 

2.3 7160020128
CR p/determinação da equimolaridade de fragmentos (até 

6000bp)  bibliotecas-NGS

Para utilização em equipamento automatizado 

tipo Fragment Analyzer - avaliação de 

bibliotecas de NGS de elevada concentração

High Sensitivity DNA 

Fragment Analysis Kit
Reacção 500 500 reações 1 1 12 meses 

2.4 7160020102
CR p/ quantificação de DNA p/ plataforma de quantificação 

Bioanalyzer

High Sensitivity DNA Kit 

(110 samples)
Reacção 110 110 reacções 8 8 6 meses 

2.5 7160020104
Reagentes p/ quantific. DNA (plataforma TapeStation High 

sensitivity)

High Sensitivity D1000 

Reagents (112 amostras)
Reacção 112 112 reacções 1 1 6 meses 

2.6 7150020150
Placa de amostragem p/ quantific. DNA (plataforma Tapestation 

D1000)
D1000 ScreenTape Reacção 112 112 reacções 1 1 12 meses 

2.7 7150020151 Reagentes p/ quantific. DNA (plataforma TapeStation D1000) D1000 Reagents Reacção 112 112 reacções 1 1 12 meses 

2.8 7160050031 CR p/separação microfluídica de dsDNA de 25 a 1000 bp

Para utilização em bioanalizador 2100 da 

Agilent. Este CR deverá incluir 25 chips 

microfluidicos.

Kit for the microfluidic 

separation, sizing and 

quantification of dsDNA 

fragments from 25 to 1000 

bp

Reacção 300 300 reacções Não 3 3 12 meses 

Lote Código Descrição breve artigo Informação adicional Descrição artigo inglês Unidade 
# unidade na 

embalagem

Apresentação 

embalagens
Marcação CE

Total 

INSA

número

SEDE CGF CEVDI

Prazo de 

validade 

mínimo

Total Lote 

(Euros) 

3.1 7160040083
Para purificação de produtos da PCR pré-sequenciação paralela 

massiva

Purificação de produtos p/ remoção de dímeros 

de iniciadores da reação de polimerização sem 

centrifugação ou filtração, tipo Agencourt 

AMPure XP

PCR purification system 

without centrifugation or 

filtration

Mililitro 

(mL)
60 60 mL Não 6 5 1 12 meses 

7 600,00 €

3.2 7160040068
Para purificação de produtos da PCR pré-sequenciação paralela 

massiva

Purificação de produtos p/ remoção de dímeros 

de iniciadores da reação de polimerização sem 

centrifugação ou filtração, tipo Agencourt 

AMPure XP

PCR purification system 

without centrifugation or 

filtration

Mililitro 

(mL)
5 5 mL Não 3 1 2 12 meses 

Lote Código Descrição breve artigo Informação adicional Descrição artigo inglês Unidade 
# unidade na 

embalagem

Apresentação 

embalagens
Marcação CE

Total 

INSA

número

SEDE CGF CEVDI

Prazo de 

validade 

mínimo

Total Lote 

(Euros) 

4.1 7160020130 Mistura de calibradores p/ aquisição de espectros (SWATH)
Para uso no equipamento TripleTOF 5600, 

Sciex. 
Pepcalmix

Microlitro 

(μL)
50 50 µL 2 2 6 meses 

4.2 7160020131
Conjunto de calibradores para instalação no equipamento 

TripleTOF 5600, Sciex.

Instalation standards 

chemical kit
Unidade 6 6 unidades 1 1 6 meses 920,00 €

4.3 7160020132
Beta-galactosidase digerida para uso  no equipamento TripleTOF 

5600, Sciex. 

Beta-galactosidase, 

digested
Unidade 1 1 unidade 3 3 6 meses 

Lote Código Descrição breve artigo Informação adicional Descrição artigo inglês Unidade 
# unidade na 

embalagem

Apresentação 

embalagens
Marcação CE

Total 

INSA

número

SEDE CGF CEVDI

Prazo de 

validade 

mínimo

Total Lote 

(Euros) 

5.1 7160050019
Sistema de Detecção Imunohistoquímica, com Peroxidase/DAB, 

tipo EnVision
Unidade Unidade 1 1 U Não aplicável 1 1 6 meses 1 930,00 €
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Lote Código Descrição breve artigo Informação adicional Descrição artigo inglês Unidade 
# unidade na 

embalagem

Apresentação 

embalagens
Marcação CE

Total 

INSA

número

SEDE CGF CEVDI

Prazo de 

validade 

mínimo

Total Lote 

(Euros) 

6.1 7160030097
CR p/det.ARMS variantes FVLeiden, FII20210A, MTHFR677T, 

MTHFR1298C e PAI-1 4G/5G

CR p/ detecção simultânea, por amplificação 

específica de alelo usando ARMS fluorescente, 

das seguintes variantes humanas: Factor V 

Leiden(R506Q), Protrombina (Factor II 

20210G>A, MTHFR:677C>T, MTHFR:1298A>C 

e PAI-1 4G/5G e dos correspondentes alelos 

normais.

Teste 48 48 testes 5 5 6 meses 

21 965,00 €

6.2 7160030015 CR p/ pesquisa de substâncias redutoras na urina
36 Pastilhas reactivas p/ pesquisa de 

substâncias redutoras na urina
Pastilha 36 36 pastilhas Não aplicável 2 2 6 meses 

6.3 7160020043
CR p/ diagnóstico rápido aneuploidias por PCR quantitativo 

fluorescente (QF_PCR)

Contém 7 STR p/ cr. 13,18 e 21, 3 STRs p/ cr. 

X, 1 STR p/  cr. Y, 2 STRs comuns a cr. X e Y e 

1 STR comum a cr. 7 e X. Tem de permitir fazer 

o diagnóstico diferencial do síndrome de Turner.

Reacção 100 100 reacções Não aplicável 4 4 6 meses 

6.4 7160030080
CR p/ deteção por ARMS 33 mutações q/ ocorrem + 

frequentemente no gene CFTR

CR p/ deteção simultânea, p/ amplificação 

específica de alelo usando ARMS fluorescente, 

das 33 mutações que ocorrem + frequentemente 

no gene CFTR em populações europeias e 

correspondentes alelos normais, para além das 

repetições TG e de timidinas que ocorrem no 

intrão 8.

Teste 48 48 testes 1 1 12 meses 

Lote Código Descrição breve artigo Informação adicional Descrição artigo inglês Unidade 
# unidade na 

embalagem

Apresentação 

embalagens
Marcação CE

Total 

INSA

número

SEDE CGF CEVDI

Prazo de 

validade 

mínimo

Total Lote 

(Euros) 

7.1 7160030047
CR p/ detecção por ARMS 50 mutações q/ ocorrem + 

frequentemente no gene CFTR

CR p/ detecção simultânea, por amplificação 

específica de alelo usando ARMS fluorescente, 

das cinquenta mutações que ocorrem mais 

frequentemente no gene CFTR em populações 

europeias e correspondentes alelos normais, 

para além das repetições TG e de timidinas que 

ocorrem no intrão 8.

Teste 50 50 testes 2 2 6 meses 6 400,00 €

Lote Código Descrição breve artigo Informação adicional Descrição artigo inglês Unidade 
# unidade na 

embalagem

Apresentação 

embalagens
Marcação CE

Total 

INSA

número

SEDE CGF CEVDI

Prazo de 

validade 

mínimo

Total Lote 

(Euros) 

8.1 7160040033
CR p/ purificação de fragmentos amplificados, tipo illustra™ 

ExoStar - 1 Step

Método rápido, num único passo, realizado no 

termociclador e utilizando as enzimas 

Exonuclease I e Fosfatase Alcalina, para 

purificação de fragmentos amplificados para 

sequenciação.

illustra™ ExoStar - 1 Step Reacção 2000 2000 reacções Não aplicável 10 8 2 6 meses 

8.2 7160060012
CR p/ síntese cDNA, tipo Ready-to-go-you prime first-strand 

beads  

As esferas têm que ser liofilizadas e têm que ter 

tampão, dNTP's, Murine reverse transcriptase, 

RNAguard (inibidor de Rnases) RNAse/DNAse 

free, BSA. Para transcrever de 1 a 5 μg de RNA; 

Síntese de cDNA equivalente Ready-to-go-you 

prime first-strand beads.

Reacção 50 50 reacções Não aplicável 11 5 6 6 meses 

8.3. 7160040031
CR p/ purificação de fragmentos amplificados, tipo illustra™ 

ExoStar - 1 Step

Método rápido, num único passo, realizado no 

termociclador e utilizando as enzimas 

Exonuclease I e Fosfatase Alcalina, para 

purificação de fragmentos amplificados para 

sequenciação.

illustra™ ExoStar - 1 Step Reacção 500 500 reacções Não aplicável 7 6 1 6 meses 

20 725,00 €

8.4 7160040032
CR p/ purificação de fragmentos amplificados, tipo illustra™ 

ExoStar - 1 Step

Método rápido, num único passo, realizado no 

termociclador e utilizando as enzimas 

Exonuclease I e Fosfatase Alcalina, para 

purificação de fragmentos amplificados para 

sequenciação.

illustra™ ExoStar - 1 Step Reacção 5000 5000 reacções Não aplicável 1 1 6 meses 

8.5 7160050024
CR p/ detecção em western blot, tipo ECL Prime Western 

blotting detection

Reagentes p/ deteção, método ECL,  de 

antigénios específicos imobilizados com 

anticorpos conjugados com peroxidase (HRP), 

para 1000cm²

ECL Prime  Western 

blotting detection 

reagents    1000cm²

conjunto 1 1 conjunto 1 1 6 meses 
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Lote Código Descrição breve artigo Informação adicional Descrição artigo inglês Unidade 
# unidade na 

embalagem

Apresentação 

embalagens
Marcação CE

Total 

INSA

número

SEDE CGF CEVDI

Prazo de 

validade 

mínimo

Total Lote 

(Euros) 

9.1 7160040103 CR p/ extração e purificação de RNA a partir de sangue 

Para extração de RNA a partir de sangue 

colhido para tubos com estabilizador de RNA da 

PAXgene

Blood RNA isolation and 

purification kit
Reacção 50 50 reacções 1 1 12 meses 

24 650,00 €

9.2 7160040105
CR para amplificação de Ácidos nucleicos livres no plasma ou 

soro para NGS

Para concentração e purificação de DNA e RNA 

livres, circulantes no plasma ou no soro 

humanos.

QIAamp Circulating 

Nucleic Acid Kit (50)
Unidade 50 50 U Não 6 6 12 meses 

9.3 7160060021
CR p/transcrição reversa em um passo, tipo Quantitect RT Sybr 

Green Kit 

Conjunto de reagentes p/ transcrição reversa em 

RT-PCR em um passo. P/ quantificação de 

transcriptos de baixa abundância. N/ necessita 

de optimização. O kit deverá conter: a) 

HotStarTaq DNA Polymerase b) SYBR Green 

RT-PCR Buffer c) dNTP mix incluindo dUTP d) 

SYBR Green I e) ROX f) Trancriptase reversa 

Omniscript e Sensiscript

 QuantiTect SYBR Green 

RT-PCR Kit for real-time 

quantification of RNA

Unidade 200 200 reacções Recomendável 1 1 12 meses 

9.4 7160040113
CR p/ extração DNA de elevado peso molecular, tipo MagAttract 

HMW DNA Kit

Extração de DNA de elevado peso molecular 

(100–200 kb) através beads magnéticas; 

Amostra de sangue até 200uL; DNA adequado 

para preparação de bibliotecas para 

sequenciação genómica.

For isolation of high-

molecular-weight DNA 

(100-200kb) through a 

magnetic bead-based 

protocol; Blood samples 

up to 200uL; DNA suitable 

for library preparation for 

genome sequencing.

Unidade 48 48 U Não aplicável 1 1 6 meses 

9.5 7160040056
CR p/ extracção de DNA por coluna a partir de géis agarose 

(alto rendimento)50U
Equivalente ao Qiaquick Gel Extraction Kit Unidade 50 50 U Não aplicável 1 1 6 meses 

9.6 7160040023
CR p/ extracção por coluna, de DNA plasmídico em larga escala 

(Maxiprep)

CR p/ extracção e purificação por coluna de 

DNA plasmídico em larga escala (100 ml de 

cultura de bactérias), equivalente ao Qiafilter 

Plasmid Maxi Kit

Reacção 25 25 reacções Não aplicável 1 1 6 meses 

9.7 7160040012 CR p/ extracção de DNA, tipo QIAamp DNA mini Kit(50colunas) QIAamp DNA mini Kit Unidade 50 50 U Não aplicável 3 2 1 6 meses 

9.8 7160060016
CR p/ RT-PCR num único passo, tipo One-Step RT-PCR Kit da 

Qiagen
Reacção 100 100 reacções Não aplicável 6 3 3 6 meses 

9.9 7160040054
Extracção de DNA total com colunas tipo Qiagen Dneasy tissue 

and blood
Qiagen Dneasy tissue and blood Unidade 250 250 U Não aplicável 2 2 6 meses 

9.10 7160040072 CR p/extracção/purificação RNA viral c/colunas de silica 

P/ isolamento de RNA viral proveniente de 

amostras de fluidos biológicos s/células. 

Isolamento rápido c/ obtenção de RNA pronto a 

usar. Extracção n/ orgânica ou p/ pp alcoolica. 

Eluição c/ água ou tampão. Compatível c/ 

utilização no QIAcube.

Reacção 50 50 reacções 5 5 12 meses 

9.11 7160040076 CR p/purificação/concentração de RNA em gel, colunas de silica

CR permite purificar o RNA de enzimas e 

concentrar até 45 microgramas de RNA em 10 

microlitros. Método passível de automatização, 

tipo Rneasy MinElute Cleanup kit

Rneasy MinElute Cleanup 

kit
Unidade 50 50 U 1 1 12 meses 

9.12 7160060023
CR p/ RT-PCR num único passo, tipo One-Step RT-PCR Kit da 

Qiagen
Reacção 1000 1000 reacções Não aplicável 1 1 12 meses 

Lote Código Descrição breve artigo Informação adicional Descrição artigo inglês Unidade 
# unidade na 

embalagem

Apresentação 

embalagens
Marcação CE

Total 

INSA

número

SEDE CGF CEVDI

Prazo de 

validade 

mínimo

Total Lote 

(Euros) 

10.1 7160040060
CR p/ purificação de DNA plasmídico, tipo Wizard Plus SV 

Minipreps 
Unidade 50 50 U Não aplicável 1 1 6 meses 160,00 €
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Lote Código Descrição breve artigo Informação adicional Descrição artigo inglês Unidade 
# unidade na 

embalagem

Apresentação 

embalagens
Marcação CE

Total 

INSA

número

SEDE CGF CEVDI

Prazo de 

validade 

mínimo

Total Lote 

(Euros) 

11.1 7160020114
CR p/ quantificação de DNA (2-1000 ng) p/ plataforma de 

quantificação Qubit

Qubit™ dsDNA BR Assay 

Kit
Teste 500 500 testes Não aplicável 5 5 12 meses 

11.2 7160040109
CR p/ extração DNA sangue, tipo JetQuick Blood and Cell 

Culture DNA Maxiprep kit

Extração de DNA de sangue até 10mL de 

sangue ou saliva; Recuperação entre 20-50Kb; 

Compatível com centrifugação ou por sistema de 

vácuo.

DNA extraction from whole 

blood or saliva up to 10mL; 

Recover between 20-50Kb; 

Compatible with 

centrifugation and vacuum 

manifold.

Unidade 20 20 U Não aplicável 1 1 9 meses 

44 400,00 €

11.3 7160040081 HOMOGENEIZADOR PARA KITS DE EXTRACAO DE RNA
Compatível com CR p/ extracção de RNA total, 

tipo Micro To Midi Total RNA Kit
Reacção 50 50 reacções Não aplicável 6 6 6 meses 

11.4 7160010002
CR p/ clonagem no vector pCR2.1-TOPO de produtos de PCR 

amplificados

 Kit de clonagem de produtos de PCR 

amplificados com Taq polymerase; inclui 

bactérias quimicamente competentes e o vector 

pCR2.1-TOPO

Reacção 25 25 reacções Recomendável 1 1 6 meses 

11.5 7160040039
CR p/ purificação por coluna de fragmentos de DNA após 

amplificação por PCR 

Purificação por coluna de fragmentos de DNA 

amplificados por PCR p/ 

sequenciação/clonagem. Inclui tampões de 

ligação/solubilização, lavagem e eluição, 

colunas de purificação de DNA (membrana de 

sílica gel)  e tubos colectores de 2 mL. 

Rendimento aprox. a 95%.

Reacção 250 250 reacções Não aplicável 3 1 2 6 meses 

11.6 7160060006
CR p/ síntese cDNA (RT-PCR) num único passo, 

tipoSuperScript® One-Step RT-PCR  

Kit RT_PCR em uma única reacção, apartir de 

mRNA ou RNA total, com mix pronta a usar e 

com Hot startTaq polimerase(em separado) 

.Sistema que combina a termoestabilidade com 

a epecificidade de uma  taq hot start ligada a um 

anticorpo (taq platinum), equivalente 

Superscript One -Step RT-PCR With Platium 

Taq 

Reacção 100 100 reacções Não aplicável 2 2 6 meses 

11.7 7160060008 CR p/ síntese cDNA (RT-PCR), tipo Superscript II 
Para síntese de DNA cadeia simples equivalente 

ao Superscript II RNaseH free kit for RT-PCR 
Unidade 10000 10 000 U Não aplicável 2 2 6 meses 

11.8 7160060010
CR p/ síntese cDNA cadeia simples, tipo SuperScript III First-

Strand Syn. System

CR para síntese de cDNA a partir de mRNA ou 

RNA-poly-a . Kit contendo  Superscript III 

Reverse Transcriptase,, solução DTT, 

RNAaseout, Rnase H, DNTPs, água RNAse-

free, oligo-dt

Reacção 50 50 reacções Não aplicável 1 1 6 meses 

11.9 7160060014
CR para conversão de RNA total, mRNA e rRNA em cDNA , 

usando random primers

Equivalente High Capacity cDNA 

ReverseTranscription Kit   
Reacção 200 200 reacções Não aplicável 2 2 6 meses 

11.10 7160060004
CR p/ síntese cDNA (qRT-PCR), tipo SuperScript® III 

Platinum®One-Step qRT-PCR(500rnx)
Um único passo

SuperScript® III 

Platinum®One-Step qRT-

PCR

Reacção 500 500 reacções Não aplicável 8 8 6 meses 

11.11 7160040016 CR p/ extracção de RNA total, tipo Micro To Midi Total RNA Kit Reacção 50 50 reacções Não aplicável 1 1 6 meses 

11.12 7160020042
CR p/ quantificação de DNA (2-1000 ng) p/ plataforma de 

quantificação Qubit

Quant-iT™ dsDNA Assay 

Kit, Broad Range, 1000 

assays *2-1000 ng

Teste 1000 1000 testes Recomendável 2 2 6 meses 

11.13 7160010016 E. coli quimicamente competentes One Shot® TOP10

P/ utilização em procedimentos de clonagem e 

propagação de plasmídeos. Eficiência de 

transformação de  1 x 109 cfu/µg DNA 

plasmidíco. Procedimento em formato de tubo 

único. hsdR p/ transformação eficiente de DNA 

n/ metilado a partir de produtos DNA de 

amplificação. mcrA p/ transformação eficiente de 

DNA metilado a partir de preparações 

genómicas. lacZΔM15 p/ coloração azul/branco 

de descriminação de clones recombinantes. 

endA1 p/ purificar preparações de DNA por 

eliminação de digestões n/ específicas da 

Endonuclease I. recA1 p/ a redução de 

ocorrências de recombinações n/ específicas 

em DNA clonado.  Genótipo: F- mcrA Δ( mrr-

hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZΔM15 Δ lacX74 recA1 

araD139 Δ( araleu)7697 galU galK rpsL (StrR) 

endA1 nupG.

One Shot® TOP10 

Chemically Competent E. 

Coli

Reacção 20 20 reacções 1 1 12 meses 

11.14 7160020088
CR p/ quantificação de DNA cadeia dupla (0.2-100 ng) p/ 

plataforma de quantificação Qubit

c/ marcador fluorescente - 500 ensaios no 

Fluorometer Qubit

Quant-iT™ dsDNA High-

Sensitivity Assay Kit, 500 

assays

Teste 500 500 testes 17 16 1 12 meses 

11.15 7160040096
CR esferas magnéticas p/isolamento/purificação DNA/proteínas 

biotiniladas,p/sequenciação paralela massiva

CR constituído p/esferas superparamagnéticas, 

neutras e de baixa carga revestidas de 

Streptavidina recombinante ligada de modo 

covalente à sua superfície e bloqueada por BSA. 

P/ isolamento e manipulação de ácidos 

nucleicos biotinilados, anticorpos ou outros 

ligandos e alvos biotinilados. Deverá permitir o 

isolamento rápido e direto de qq molécula 

biotinilada. Tamanho pequeno (1 mm diâmetro) 

c/ elevada área de superfície/mg de esfera e 

elevada capacidade para a molécula alvo (Kd=10-

15). Baixa taxa de sedimentação e elevado 

conteúdo em ferro. C/ possibilidade de utilização 

em sistemas automatizados. Capacidade de 

ligação: 1,100–1,700 pmoles free biotin

• ~20 µg biotinylated IgG

• ~400 pmol biotinylated peptides

• ~20 µg ds-DNA

• ~400 pmol ss-oligonucleotides

Dynabeads™ MyOne™ 

Streptavidin T1

Mililitro 

(mL)
10 10 mL 2 1 1 12 meses 

11.16 7160020108
CR p/ quantificação de dsDNA (2-1000 ng) p/ plataforma de 

quantificação Qubit

P/ utilização no fluorimetro Qubit®. 

CR especifico p/ dsDNA no intervalo de 100 

pg/µl–1,000 ng/µl. 

O CR deverá compreender: reagente 

concentrado, tampão de diluição e Padrões de 

DNA pré-diluídos.

Qubit dsDNA BR Assay 

Kit, 100 assays *2-1000 

ng* *for use with the 

Qubit® fluorometer

Reacção 100 100 reacções 3 1 2 12 meses 

11.17 7160040097
CR p/extracção/purificação DNA genómico/amostras água, tipo 

Power Water DNA Isolation Kit

Para isolamento de DNA genómico de amostras 

de água filtradas compatível com filtros de 

membrana 0,45 um e 0,22 um.

Power Water DNA 

Isolation Kit
Reacção 100 100 reacções 2 2 12 meses 

11.18 7160040100
CR p/ extração de DNA fecal, por disrupção mecânica (bead 

beating), para NGS

Para amostras até 250 mg. Protocolo rápido (30 

min) sem necessidade de equipamento 

especial. Incluindo solução para remoção de 

inibidores.

Kit for fecal DNA 

extraction, bead beating 

based, for NGS

Teste 50 50 testes Não 3 3 12 meses 
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12.1 7160040111 Colunas de purificação de amostras de proteínas,100ul(8-80uG)

Ideal para rápida dessalinização ou remoção de 

reagentes para a purificação de peptídeos, 

proteínas, açúcares ou DNA e para uso posterior 

em LC/MS.

Ready-to-use pipette-tip 

columns of C18 resin.
Unidade 50 50 8 8 6 meses 

12.2 7160040112
Pontas de purificação de amostras de proteínas  até 100uL (até 

30uG), com adaptadores

Ideal para rápida dessalinização ou remoção de 

reagentes para a purificação de peptídeos, 

proteínas, açúcares ou DNA e para uso posterior 

em LC/MS.

Pierce C18 Spin Tips are 

100 µL-capacity pipette 

tips with accompanying 

adaptors for 

microcentrifuge sample 

processing

Unidade 96 96 U 2 2 6 meses 

4 150,00 €

12.3 7160020023
CR p/quantificação de proteínas em extractos, tipo BCA Protein 

Assay Kit

Compativel com larga gama de interferentes , 

tipo BCA Protein Assay Kit 
BCA Protein Assay Kit

Mililitro 

(mL)
1000 1000 ml Não aplicável 1 1 6 meses 

12.4 7160020062 CR p/quantificação de proteínas  com detergentes e redutores

Permite o uso de altas concentrações de 

agentes redutores e outros reagentes comuns 

tipo Laemmli SDS sample buffer. Incluí o 

detergente iónico compativel

660nm Protein Assay Kit 

+ X5 ionic Detergent 

compatibility 1 

Unidade 3000 3000 U 3 3 6 meses 

Lote Código Descrição breve artigo Informação adicional Descrição artigo inglês Unidade 
# unidade na 

embalagem

Apresentação 

embalagens
Marcação CE

Total 

INSA

número

SEDE CGF CEVDI

Prazo de 

validade 

mínimo

Total Lote 

(Euros) 

13.1 7160020028 Tiras reactivas para determinações rápidas na urina 

Determinações rápidas de sangue, 

urobilinogénio, bilirrubina, proteína, nitrito, 

cetona, ácido ascórbico, glicose e PH na urina 

Tira 100 100 tiras Não aplicável 1 1 6 meses 35,00 €

Lote Código Descrição breve artigo Informação adicional Descrição artigo inglês Unidade 
# unidade na 

embalagem

Apresentação 

embalagens
Marcação CE

Total 

INSA

número

SEDE CGF CEVDI

Prazo de 

validade 

mínimo

Total Lote 

(Euros) 

14.1 7160020006 CR p/ determinação de ácido cítrico Método Enzimático Teste 36 36 testes Não aplicável 1 1 6 meses 

14.2 7160020010 CR p/ determinação de etanol Método UV Unidade 33 33 testes Não aplicável 1 1 6 meses 

14.3 7160020015
CR p/ determinação de Sacarose/Frutose/Glucose em géneros 

alimentícios
Método Enzimático Unidade 3x22 3 X 22 testes Não aplicável 1 1 6 meses 

2 375,00 €

14.4 7160020027
Tiras reactivas para determinação semiquantitativa de iões sulfito 

na urina
Teste 100 100 testes Não aplicável 1 1 6 meses 

14.5 7160040051 CR p/extracção de DNA de plantas e fungos

O Kit deve conter proteinase K, e a  extração 

baseada numa única coluna.   Deve ser 

adequado para extração de DNA de fungos a 

partir de cultura de leveduras,  tecidos, sangue 

total, e não ser dependente de processo de 

disrupção celular mecânica, tipo High Pure PCR 

Template Preparation Kit.

Reacção 100 100 reacções  Não 5 5 6 meses 

14.6 7160010010
CR p/ ligação e defosforilação frag DNA , tipo kit Rapid DNA 

Dephos & Ligation

Para clonagem de fragmentos. 

Dephosphorylation (10 min) and ligation (5 min) 

of sticky- or blunt-end DNA 

Rapid DNA Dephos & 

Ligation Kit
Reacção 40 40 reacções Não aplicável 2 2 6 meses 
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15.1 7160030094 Pesquisa de alterações genéticas por MLPA (25 R)

Um ou mais dos seguinte:

Pesquisa de grandes deleções/inserções nos 

genes GLDC, AMT e GCSH por MLPA P209

Pesquisa de deleções/duplicações nas regiões 

pericentroméricas por MLPA-P181

Pesquisa de deleções/duplicações nas regiões 

pericentroméricas por MLPA-P182

Pesquisa de grandes deleções/inserções no 

gene APC por MLPA P043-C1

Pesquisa de deleções e inserções no gene 

CFTR por MLPA P091-025R

Pesquisa de grandes deleções/duplicações no 

gene PAH por MLPA PO55-D1 PAH

Pesquisa de deleções no agrupamento génico 

da beta-globina por MLPA, P102 HBB

Pesquisa de ACADVL e SLC22A5 por MLPA

Pesquisa de alterações cromossómicas em 

diagnóstico pré-natal por MLPA-P095

Pesquisa de alterações genéticas em 

neuroblastomas por MLPA-P251/252/253

Pesquisa de Sindrome DiGeorge por  MLPA-

P250-A1

Pesquisa de grandes deleções/inserções por 

MLPA no gene LDLR

Pesquisa de grandes deleções/inserções por 

MLPA no gene LPL

Pesquisa de grandes deleções/inserções por 

MLPA nos genes MSH2 e MLH1-P248

Pesquisa Síndromes Beckwith-

Wiedemann/Silver-Russell por MS-MLPA 

Pesquisa deleções/conversões/quimeras no 

agrupamento CYP21A por MLPA P050 CAH

Pesquisa de deleções em alfa-globinas por 

SALSA MLPA probemix Reacção 25 25 reacções Não aplicável 11 9 2 6 meses 

15.2 7160030095 Pesquisa de alterações genéticas por MLPA (50 R)

Um ou mais dos seguinte:

Pesquisa de grandes deleções/inserções nos 

genes GLDC, AMT e GCSH por MLPA P209

Pesquisa de deleções/duplicações nas regiões 

pericentroméricas por MLPA-P181

Pesquisa de deleções/duplicações nas regiões 

pericentroméricas por MLPA-P182

Pesquisa de grandes deleções/inserções no 

gene APC por MLPA P043-C1

Pesquisa de deleções e inserções no gene 

CFTR por MLPA P091-025R

Pesquisa de grandes deleções/duplicações no 

gene PAH por MLPA PO55-D1 PAH

Pesquisa de deleções no agrupamento génico 

da beta-globina por MLPA, P102 HBB

Pesquisa de ACADVL e SLC22A5 por MLPA

Pesquisa de alterações cromossómicas em 

diagnóstico pré-natal por MLPA-P095

Pesquisa de alterações genéticas em 

neuroblastomas por MLPA-P251/252/253

Pesquisa de Sindrome DiGeorge por  MLPA-

P250-A1

Pesquisa de grandes deleções/inserções por 

MLPA no gene LDLR

Pesquisa de grandes deleções/inserções por 

MLPA no gene LPL

Pesquisa de grandes deleções/inserções por 

MLPA nos genes MSH2 e MLH1-P248

Pesquisa Síndromes Beckwith-

Wiedemann/Silver-Russell por MS-MLPA 

Pesquisa deleções/conversões/quimeras no 

agrupamento CYP21A por MLPA P050 CAH

Pesquisa de deleções em alfa-globinas por 

SALSA MLPA probemix Reacção 50 50 reacções Não aplicável 10 5 5 6 meses 

15.3 7160030096 Pesquisa de alterações genéticas por MLPA (100 R)

Um ou mais dos seguinte:

Pesquisa de grandes deleções/inserções nos 

genes GLDC, AMT e GCSH por MLPA P209

Pesquisa de deleções/duplicações nas regiões 

pericentroméricas por MLPA-P181

Pesquisa de deleções/duplicações nas regiões 

pericentroméricas por MLPA-P182

Pesquisa de grandes deleções/inserções no 

gene APC por MLPA P043-C1

Pesquisa de deleções e inserções no gene 

CFTR por MLPA P091-025R

Pesquisa de grandes deleções/duplicações no 

gene PAH por MLPA PO55-D1 PAH

Pesquisa de deleções no agrupamento génico 

da beta-globina por MLPA, P102 HBB

Pesquisa de ACADVL e SLC22A5 por MLPA

Pesquisa de alterações cromossómicas em 

diagnóstico pré-natal por MLPA-P095

Pesquisa de alterações genéticas em 

neuroblastomas por MLPA-P251/252/253

Pesquisa de Sindrome DiGeorge por  MLPA-

P250-A1

Pesquisa de grandes deleções/inserções por 

MLPA no gene LDLR

Pesquisa de grandes deleções/inserções por 

MLPA no gene LPL

Pesquisa de grandes deleções/inserções por 

MLPA nos genes MSH2 e MLH1-P248

Pesquisa Síndromes Beckwith-

Wiedemann/Silver-Russell por MS-MLPA 

Pesquisa deleções/conversões/quimeras no 

agrupamento CYP21A por MLPA P050 CAH

Pesquisa de deleções em alfa-globinas por 

SALSA MLPA probemix Reacção 100 100 reacções Não aplicável 5 5 6 meses 

15.4 7160030063
Pesquisa de delecções no agrupamento génico da beta-globina 

por MLPA, P102 HBB
Reacção 50 50 reacções Não aplicável 3 3 6 meses 

15.5 7160030032
Pesquisa de grandes delecções/inserções por MLPA no gene 

LDLR

Pesquisa de grandes delecções/inserções por 

MLPA no gene LDLR (hipercolesteremia familiar) 

P062-LDLR

Reacção 100 100 reacções Não aplicável 1 1 6 meses 

21 300,00 €

15.6 7160030033
Pesquisa de grandes delecções/inserções por MLPA no gene 

LPL

Pesquisa de grandes delecções/inserções por 

MLPA no gene LDLR (hipercolesteremia familiar) 

P218-LPL

Reacção 100 100 reacções Não aplicável 1 1 6 meses 

15.7 7160030049
Pesquisa delecções/ duplicações genes da diabetes tipo MODY 

por MLPA-P241-B1.

Pesquisa de delecções/ duplicações de uma ou 

mais sequências nos genes HNF4A, GCK, 

HNF1A e HNF1B (diabetes tipo MODY 1, 2, 3 e 

5).  

Reacção 100 100 reacções Não aplicável 1 1 6 meses 

15.8 7160030077
CR EK1 p/ reações de MLPA contendo primers marcados com 

FAM

Reagentes do tipo EK1 contendo primers 

marcados com FAM para realizar reações de 

MLPA onde são utilizadas sondas sintéticas 

SALSA MLPA EK1 

reagent kit 
Reacção 100 100 reacções 15 13 2 12 meses 

Lote Código Descrição breve artigo Informação adicional Descrição artigo inglês Unidade 
# unidade na 

embalagem

Apresentação 

embalagens
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INSA
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Prazo de 
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(Euros) 

16.1 7160040102 CR p/ extracção e purificação por coluna de DNA plasmídico

 Extracção e purificação de DNA plasmídico a 

partir de culturas de bactérias até 5 ml, 

utilizando procedimento de spin-columns  com 

membrana de silicagel. Inclui tubos colectores 

de 2 mL RNase para adicionar à solução de 

ressuspensão do pellet de bactérias

miniprep procedure is 

based on the alkaline lysis 

of bacterial cells followed 

by adsorption of DNA onto 

silica in the presence of 

high salt.

Unidade 50 50 U 3 3 12 meses 475,00 €

16.2 7160040020
CR p/ extracção e purificação de DNA por coluna a partir de géis 

agarose

Inclui tampões de ligação/solubilização, lavagem 

e eluição, colunas de purificação de DNA 

(membrana de sílica gel)  e tubos colectores de 

2 mL. Rendimento aprox. a 95%.

Reacção 250 250 reacções Não aplicável 1 1 6 meses 
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