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CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2
Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a inserir no contrato a
celebrar entre o Instituto Politécnico de Beja (doravante designado por “IPBeja”) e o

adjudicatario, na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a
AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO PARA CURSOS CTESP — ESA_SISTEMAS DE
PROTECAO DO AMBIENTE NO AMBITO DO PROJETO COM O ACRONIMO “EQUIPAMENTOS_2 DENOMINACAO:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO SUPERIOR DESTINADOS A NOVOS CURSOS SUPERIORES

DE CURTA DURAGAO DE NIVEL TESP/ISCED 5 I, CODIGO TA ALT20-02-5674-FEDER-000004, categoria
30200000-1 Equipamento e material informéatico — de acordo com o disposto no
Regulamento (CE) n.© 213/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao
vocabulario comum para concursos publicos, de 28 de novembro de 2007, publicado no

Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.© L 74/2 de 15 de marco de 2008.

Clausula 2.2
Elementos do contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual, integrando ainda os
seguintes elementos:
a. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos

identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham
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sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar;
b. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos
identificados;
O presente caderno de encargos;
d. A proposta adjudicada;
e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
adjudicatario.
2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ndmero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.© 1 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem o0s primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°, do Cédigo dos Contratos Publicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei
n.© 111-B/2017, de 31 de agosto (doravante designado por “CCP”) e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°, desse diploma legal.

Clausula 3.2
Local de entrega de equipamentos

Os equipamentos deverdo ser entregues no Instituto Politécnico de Beja, sito na Rua
Pedro Soares — Campus do IPBeja, 7800-295 Beja c.f. informacéo a indicar em nota de

encomenda.

Clausula 4.2
Preco base

1. O preco base do contrato é de 106.000,00€ (cento e seis mil euros) acrescido de IVA

a taxa legal em vigor.

2. O preco base total foi definido com base numa estimativa aproximada dos precos
atualizados de mercado, obtidos através de pesquisa informal de precos e tendo em
consideracdo o equipamento previsto e valores constantes no orcamento do IPBeja e as
verbas aprovadas no ambito dos projetos cofinanciados sendo desagregado da seguinte

forma:

Lote_1: €33.000,00
Lote_2: €3.000,00
Lote_3: €4.500,00
Lote_4: €5.500,00
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Lote_5: €9.000,00
Lote_6: €6.500,00
Lote_7: €16.000,00
Lote_8: €14.500,00
Lote_9: €14.000,00

Clausula 5.2
Preco contratual

1. Pela prestacdo de servigcos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, o IPBeja deve pagar
ao adjudicatario o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal
em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no nimero anterior ndo pode, em qualquer caso, ser superior a
106.000,00€ (cento e seis mil euros).

3. O preco referido no n.© 1 da presente clausula inclui todos os custos, encargos e
despesas cuja responsabilidade nao esteja expressamente atribuida ao IPBeja,
nomeadamente os relativos ao alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios
humanos, despesas de aquisi¢cdo, transporte, armazenamento e manutencdo de meios
materiais, formacéo, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas
registadas, patentes ou licencas.

4. Os precos constantes da proposta adjudicada ndo sdo revistos durante a vigéncia do

contrato.

Clausula 6.2
Condic¢cOes de Pagamento

1. As quantias devidas pelo IPBeja, nos termos do estipulado na clausula anterior,
devem ser pagas mensalmente, no prazo de 60 sessenta dias apds a rececdo das
respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacédo
respetiva.

2. Em caso de discordancia por parte do IPBeja, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder
a emissao de nova fatura corrigida.

3. As faturas deverao ser emitidas em nome do IPBeja, com referéncia aos documentos
que lhe deram origem, devendo especificar o nUmero da encomenda/compromisso e o

numero do contrato.
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4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.°© 1 da presente
clausula, as faturas sdo pagas através de transferéncia bancaria.
5. A emissdo de segundas vias das faturas solicitadas pelo IPBeja ndo sera objeto de

qualquer cobranca adicional.

Clausula 7.2
Duracéo do contrato

1. O contrato que vier a ser celebrado produzird os seus efeitos a partir do dia
imediatamente seguinte ao da sua assinatura e tera a duracdo de 60 (sessenta) dias,

periodo limite para a aceitacdo dos equipamentos objeto do contrato.

2. Excetuam-se do prazo estabelecido no nimero um da presente clausula, as
obrigacdes acessorias que, nos termos legais contratuais, devam subsistir para além da

cessacao do contrato.

CAPITULO 11 - OBRIGAGCOES CONTRATUAIS

Seccéao |

Obrigacdes do Adjudicatario

Clausula 8.2
Obrigacdes principais do adjudicatario

Sem prejuizo de outras obrigacfes previstas na legislacdo aplicavel, no presente
Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem
para o fornecedor as seguintes obrigac¢des principais:
a) Obrigacéo de entrega dos bens identificados na proposta;
b) Obrigacédo de garantia dos bens;
c) Obrigacdo de prestar e cumprir com as condicBes fixadas para o fornecimento,
nomeadamente:

i) Obrigacdo de prestar a Entidade Adjudicante, ou ao gestor do contrato por
ela designado, em qualquer tempo na pendéncia do fornecimento, as informagdes e
esclarecimentos relativos ao mesmo, prestadas no ambito do contrato a celebrar, em

conformidade com as clausulas do presente caderno de encargos.
2. Constituem-se, ainda, como obrigacdes do adjudicatario:

a) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execucdo do contrato e que altere,
designadamente, a sua denominacdo social, 0s seus representantes legais, a sua

situacdo juridica e a sua situacdo comercial;
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b) Possuir todas as autorizagbes, consentimentos, aprovacdes, registos e licencas

necessarios para o pontual cumprimento das obrigacfes assumidas no contrato.

c) Garantir o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.© 230/2004, como
transposicao para a ordem juridica interna da Diretiva 2002/95/CE e da Diretiva
2002/96/CE, com as alteracdes dadas pelo Decreto-Lei n.© 174/2005, de 25 de outubro.

d) A Estratégia Nacional para as Compras Pudblicas Ecoldgicas 2020 (ENCPE 2020),
sustenta a necessidade da pratica de compras que respeitem os critérios ambientais,
pelo que os bens a fornecer deverdo respeitar o meio ambiente e contribuir para a

reducédo de custos, recorrendo sempre que possivel a reutilizacdo dos materiais.

Clausula 9.2
Conformidade e operacionalidade dos bens

1. O adjudicatéario obriga-se a entregar em local definido na requisicdo / nota de
encomenda, os bens objeto do contrato com as caracteristicas, especificacbes e
requisitos técnicos previstos na nota de encomenda.

2. As caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos serdo objeto de pré informacéao
dos requisitos técnicos para efeitos de orcamentacao e posterior validacao.

3. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condi¢cbes para os fins
a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessario a sua entrada em
funcionamento.

4. E aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos
relativos a venda de bens e das garantias a ela relativas, no que respeita a conformidade
dos bens.

5. O adjudicatario é responsavel pela Entidade Adjudicante, por qualquer defeito ou
discrepancia dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe

sdo entregues.

Clausula 10.2
Entrega dos bens objeto do contrato

1. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em local definido na requisi¢do /
nota de encomenda, nos termos definidos no presente caderno de encargos, no prazo

maximo de 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura do contrato.
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2. O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens
objeto do contrato, todos os documentos em lingua portuguesa, que sejam necessarios
para a boa e integral utilizacdo ou funcionamento daqueles.

3. O fornecedor compromete-se a disponibilizar, simultaneamente a entrega dos bens
objeto do contrato, a totalidade da documentacéo técnica dos fabricantes e manuais
(em lingua portuguesa ou inglesa) necessarios a uma correta e integral utilizagdo ou
funcionamento dos mesmos.

4. Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade daqueles para a entidade adjudicante, bem como do risco de deterioracdo
ou perecimento dos mesmos, sem prejuizo das obrigacbes de garantia que impendem
sobre o fornecedor.

5. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos

documentos para o local de entrega sdo da responsabilidade do fornecedor.

Clausula 11.2
Controlo da qualidade

1. Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, a entidade adjudicante, por si ou
através de terceiro por ele designado, procede a inspecao quantitativa e qualitativa dos
mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se 0os mesmos correspondem as
quantidades estabelecidas na nota de encomenda e se rellnem as caracteristicas,
especificacdes e requisitos técnicos e operacionais definidos na nota de encomenda, na
ou no orgamento validado, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. Durante a fase de inspecdo a que se refere o niumero anterior, o fornecedor deve
prestar ao IPBeja toda a cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios, podendo
fazer-se representar durante a realizacdo daquela, através de pessoas devidamente

credenciadas para o efeito.

Clausula 12.2
Inoperacionalidade, defeitos ou discrepancias

1. No caso dos testes previstos na clausula anterior ndo comprovarem a total
operacionalidade do equipamento objeto do contrato, bem como a sua conformidade
com as exigéncias legais, ou no caso de existirem defeitos ou discrepancias com as
caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos e operacionais constantes na nota
de encomenda, a Entidade Adjudicante, deve disso informar, por escrito, o

adjudicatario.
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2. No caso previsto no niumero anterior, o adjudicatario deve proceder, a sua conta e
no prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, as reparacdes ou
substituicGes necessarias para garantir a operacionalidade do equipamento objeto do
contrato e o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificacdes e
requisitos técnicos exigidos.

3. Apés a realizacdo das reparacdes ou substituicGes necessarias pelo adjudicatario, no

prazo respetivo, a Entidade Adjudicante procede a realizacdo de novos testes de

aceitacao, nos termos da clausula anterior.

Clausula 13.2
Garantia Técnica

1. Nos termos da presente clausula, da lei que disciplina a contratacdo publica e do DL
84/2008 de 21 de Maio, o adjudicatario garante os bens objeto do contrato, pelo prazo
indicado na sua proposta a contar da data da emissdo da fatura.

2. A garantia prevista no nUmero anterior abrange:

a) O fornecimento, a montagem ou a integracdo de quaisquer pecas ou componentes
em falta;

b) A desmontagem de pecas e componentes defeituosos ou discrepantes;

¢) A reparacdo ou a substituicdo de pecas e componentes defeituosos ou discrepantes;
d) O fornecimento, a montagem ou a instalacdo de pecas e componentes reparados ou
substituidos;

e) O transporte das pecas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da
sua reparacdo ou substituicdo e a devolucdo daquele equipamento ou a entrega das
pecas ou componentes em falta, reparados ou substituidos;

f) A deslocacéo ao local da entrega;

g) A méo-de-obra;

3. A reparacdo ou substituicao previstas na presente clausula devem ser realizadas no
prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante e sem grave
inconveniente para este ultimo, tendo em conta a natureza do bem e o fim a que o

mesmo se destina.

Clausula 14.2
Continuidade de Fabrico

O fornecedor deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as
pecas e componentes do equipamento que integra o objeto do contrato durante o

periodo de locacao.

10
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Clausula 15.2
Confidencialidade e protecdo de dados pessoais

1. O adjudicatario obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na lei de protecao de
dados pessoais, no Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados (“RGPD”), bem como
na demais legislacdo aplicavel em matéria de tratamento de dados pessoais.

2. O adjudicatario seréa responsavel por qualquer prejuizo em que a entidade adjudicante
venha a incorrer em consequéncia do tratamento de dados pessoais, por parte do
mesmo e/ou dos seus colaboradores, em violacdo das normas legais aplicaveis e/ou do
disposto no contrato a celebrar.

3. Para efeitos do disposto no niumero anteriores da presente clausula entende-se por
“colaborador” toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao
adjudicatario, incluindo, designadamente, representantes legais, trabalhadores,
prestadores de servicos, procuradores e consultores, independentemente da natureza
e validade do vinculo juridico estabelecido entre o adjudicatario e o referido colaborador.
4. Caso o adjudicatario seja autorizado pela entidade adjudicante a subcontratar outras
entidades para a prestacédo de servicos objeto do contrato a celebrar, o mesmo sera o
unico responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a
atuacédo destas, devendo a obrigacdo de cumprimento da presente clausula constar do
contrato a celebrar entre o Adjudicatario e a entidade subcontratada.

5. Em caso de violacdao de dados pessoais, sera notificado esse facto a Comissao

Nacional de Protecdo de Dados nos termos e condi¢des previstos na lei.

CAPITULO 111 - PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUGCAO

Clausula 16.2
Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento dos niveis de servi¢co e condi¢cbes do fornecimento previstas no
contrato por causa imputavel ao adjudicatario, serao aplicadas as sancdes definidas em
funcdo da gravidade de incumprimento dos niveis de servigo previstos no presente
Caderno de Encargos, homeadamente:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do

contrato;

b) Pelo incumprimento da obrigacdo de garantia técnica.
2. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o IPBeja tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do

adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.

11
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3. O IPBeja pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
sanc¢fes contratuais devidas nos termos da presente clausula.

4. As penalidades contratuais previstas na presente clausula ndo obstam a que o IPBeja
exija uma indemnizacdo pelo dano excedente.

5. O valor acumulado das sanc¢fes pecuniarias previstas na presente clausula ndo pode
exceder 20% do preco contratual, sem prejuizo do poder de resolucdo do contrato, tal
como decorre do n.° 2, do artigo 329.°, do CCP.

6. Caso seja atingido o limite previsto no nimero anterior e o IPBeja decida nao proceder

Q-

resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, o limite

elevado para 30%, tal como decorre do n.° 3, do artigo 329.°, do CCP.

o O

. Caso seja atingido o limite previsto no nimero anterior e o IPBeja decida ndo proceder

Q-

resolucao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, o limite

(0N

elevado para 30%, tal como decorre do n.® 3, do artigo 329.°, do CCP.

Clausula 17.2
Forca Maior

1. Ndo podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem € havida como
incumprimento, a néo realizacdo pontual das prestacfes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a vontade da parte afetada, que ela
nao pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos néo
lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, caso se verifiquemos requisitos previstos no nimero
anterior, designadamente, tremores de terra, sismos, inundacdes, incéndios, epidemias,
sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. N&o constituem forga maior, designadamente:

a. Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados
do adjudicatario, na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatéario ou
a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades
ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c. Determinag¢fes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d. ManifestacOes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatéario de

normas legais;

12



Cofinanciado por:
[ ] °
.. B e] a ' [ 0 PORTUGAL S UNIAO EUROPEIA
2 9 #2020 B
L DE BEJA 2020 ‘ * ok k de Desenvolvimento Regional

e. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do adjudicatario
Cuja causa, propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia
sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;
f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario néo
devidas a sabotagem;
g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve
ser comunicada a outra parte no prazo maximo de 24 (vinte quatro) horas.
5. A for¢ca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacfes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

Clausula 18.2
Resolucéo por parte do IPBeja

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, a entidade
adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario
violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem nos
termos do contrato ou da lei.

2. O direito de resolucdo referido no numero anterior exerce-se mediante notificagéo,
por carta registada com aviso de rececao, dirigida ao adjudicatario, da qual consta a
indicacdo da situacao de incumprimento.

3. A resolucao do contrato ndo obsta a que o IPBeja exija uma indemnizacdo por danos

ocorridos no decurso da prestacdo dos servi¢cos, nos termos da lei geral.

Clausula 19.2
Resolucao por parte do Adjudicatario

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o adjudicatario
pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido pelo IPBeja
esteja em divida ha mais de 90 dias ou o montante em divida exceda 5 % do preco
contratual, excluindo juros.

2. O direito de resolucéao por parte do adjudicatario s6 é passivel de ser exercido por via
judicial.

3. Nos casos previstos no n.© 1 da presente clausula, o direito de resolucao pode ser
exercido mediante declaracdo, por carta registada com aviso de rececdo, dirigida ao

IPBeja, produzindo efeitos 30 (trinta) dias ap0ds a rececdo dessa declaracéo, salvo se as
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obrigacfes em atraso forem cumpridas nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.
4. A resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a
repeticdo das prestacdes ja realizadas pelo adjudicatario, cessando, porém, todas as
obrigacOes deste ao abrigo do contrato, com excecédo daquelas a que se refere o artigo
444 .° do CCP.

CAPITULO IV — GESTOR DO CONTRATO

Clausula 20.2
Gestor do Contrato

Aquando da reducao do contrato a escrito, sera nomeado um gestor do contrato, para

cada categoria, por parte do IPBeja, de acordo com o previsto no artigo 290.°-A do CCP.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 21.2
Subcontratacdo e Cesséao da Posicao Contratual

1. A subcontratacado e cessao da posicao contratual do adjudicatario carece sempre da
autorizacdo prévia da entidade adjudicante e depende da prévia apresentacdo dos
documentos de habilitacdo relativos ao potencial cessionario exigidos ao adjudicatario
na fase de formacao do contrato.

2. Para efeitos da autorizacdo prevista no nimero anterior, o adjudicatario deve
apresentar uma proposta fundamentada e instruida com todos os documentos
comprovativos da verificacdo das condi¢cGes previstas no mesmo ndmero.

3. A entidade adjudicante deve pronunciar-se sobre o teor da proposta apresentada e

bem assim dos documentos previstos nos numeros anteriores.

Clausula 22.2
Comunicacdes e Notificagcbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacfes entre as partes contratuais, estas devem ser dirigidas para o domicilio ou
sede contratual identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.
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Clausula 23.2
Despesas com a celebracdo do contrato

Todas as despesas derivadas da celebracdo do contrato e de quaisquer outras quantias

cobradas por forca da celebracao do contrato sdo suportadas pelo adjudicatario.

Clausula 24 .2
Contagem dos Prazos

Os prazos previstos no presente caderno de encargos sao continuos, correndo em

sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 25.2
Foro Competente

Para a resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, com expressa rendncia a

qualquer outro.

Clausula 26.2
Legislacao Aplicavel

A tudo o que néo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-

se o0 regime previsto no CCP e na demais legislacdo aplicavel.

O Presidente do Instituto Politécnico de Beja

Joao Paulo De Assinado de forma digital por Jodo

Almeida Langa Paulo De Almeida Langa Trindade
. Dados: 2020.07.07 15:08:19 +01'00"
Trindade

Joao Paulo Trindade
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ANEXO_|
REQUISITOS DOS EQUIPAMENTOS

LOTE_1
EQUIPAMENTO_1

Analisador TOC por oxidacao termocatalitica
Especificacdes:

- Analisador de TOC, TIC, TC, NPOC, NPOCplus, POC e TN (opcional) por oxidacéo
termocatalitica a 950°C, garantindo a digestdo completa de compostos estaveis. Forno

de combustéo de longa duracdo com 10 anos de garantia.

- Detecgéo precisa do CO2 através de detetor de Infravermelhos com foco da radiagdo
em feixes paralelos, célula de vidro livre de corrosédo e 6tica encapsulada. Detetor sem

necessidade de manutenc¢édo e com 10 anos de garantia.

- Funcao de calibracdo facilitada através da construcdo de curvas de calibracdo com
varios pontos injetando diferentes volumes da mesma solucdo padrao. Selecédo

automatica da curva de calibracdo mais adequada para a leitura das amostras.

- Leitura do gas de analise por um medidor de fluxo de massa em paralelo ao sinal do
detetor de Infravermelhos, permitindo a correcdo automatica das possiveis flutuacoes

do fluxo do gas de analise no sinal do detetor.

- Sistema de autoprotecdo dos componentes do equipamento por secagem efetiva do
gas de leitura sem utilizacdo de dessecantes, limpeza do gas de leitura e respetiva

monitorizacdo do mesmo.
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- Sistema de verificacao proprio, com funcdo de detecdo permanente e automatica de
fugas e monitorizacdo automatica de todos os parametros do sistema importantes para

a qualidade dos resultados e seguranca de operacao.

- Introducao da amostra por injecdo automatica de fluxo possibilitando a injecao de
volumes variaveis, 100-1.000uL. Sistema de injecdo robusto com valvula de ceramica,
limpeza da tubagem em sentido inverso e tubos com didmetro de 0,8mm, permitindo
um desempenho superior em amostras com elevado teor de particulas e reduzido efeito

de contaminacdo com amostra anterior.

- Gama de medicdo ampla, 4ug/L a 30.000mg/L C (sem necessidade de diluicdo da

amostra).
- Limite de detecdo de 4ug/L C.

- Amostrador automatico de 21 posicOes para frascos de 50mL com purga automatica,
homogeneizacdo de amostra (agitacdo) e funcdo de purga/analise em paralelo (NPOC)
para aumento de produtividade (duplicacdo da capacidade de processamento de

amostras no modo NPOC).

- Software de controlo e avaliagdo, com fung¢fes orientadas ao utilizador (calibragcdo
facilitada para a construcdo de curvas de calibracao através da injecdo de diferentes
volumes de um Unico padrao), gestao de utilizadores individual, histérico de auditoria
com funcdes de filtro e procura, assinaturas eletréonicas, monitorizacdo dos intervalos

de manutencdo e exportacdo de dados em diversos formatos (PDF, LIMS, CSV)

- Computador de bancada com caracteristicas adequados ao correto funcionamento do

equipamento.

EQUIPAMENTO 2
Conjunto de fotébmetro e termoreator para a determinacao de CQO e outros

parametros

Especificacdes:

- O conjunto de equipamentos deve permitir as seguintes analises:
CQO 0 — 150 mg/l e 0 — 1500 mg/I

Amonia 1 — 50 mg/I N

Nitratos 1 — 30 mg/I N

Nitritos LR 0.01 — 0.3 mg/I N

Azoto 5 — 150 mg/I N
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Fosfatos 0.02 — 1 mg/l P / 0.06 — 3.5 mg/l PO4

- Termoreator de 24 posi¢des para frascos de 16,2mm+-0,2mm, com as seguintes

caracteristicas:
Temperatura: selecionavel entre 100, 120 e 150°C
Tipo de sonda: Pt100 classe A
Estabilidade da temperatura: +-1°C na Pt100
Temporizagdo: 30, 60, 120min. Funcionamento em continuo
Protecado contra sobreaquecimento

De acordo com as normas CE

- Fotdbmetro para a analise de parametros de agua, com as seguintes caracteristicas:
Ecra gréfico

Selecdo de idioma: varias linguas incluindo Portugués e Inglés (deve permitir a

configuracdo de outras linguas via internet)

Comunicacdo de dados por infravermelhos (IV) — unidade de transmissdo de dados
incluida no fornecimento. Permite a transferéncia rapida de dados para o computador
ou impressora. Os dados podem ser guardados em formato de excel ou txt, para

posterior impresséo.
Otica: LEDs, filtros de interferéncias e foto sensor em camara de amostra transparente.

Gama de comprimento de ondas: 1=530nm IFA A = 5nm; 2 = 560nm IFA A = 5nm;
3=610nmIFAA=6nm; 4 =430nmIFAA=5nm;5=580nmIFAA=5mm,;6 =
660nm IF A A = 5nm; IF = Filtro de interferéncia

Exatiddo de comprimento de onda: +-1nm

Exatidao fotométrica: 2% FS (T = 20°C — 25°C)

Resolucédo fotométrica: 0,005 A

Operacao resistente a acidos e solventes com teclado com indicador sonoro de toque.

Fonte de alimentacao: 4 pilhas AA (incluidas no fornecimento), com autonomia para 26

horas de operacgao continua ou 3500 andlises

Desligar automatico: apds 20 minutos do dltimo toque no teclado.
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Capacidade de Memoria: até 1000 conjuntos de dados.
De acordo com as normas CE
- Devera incluir também os seguintes acessorios:

3 cuvetes de 24mm de didametro, 3 cuvetes de 16mm de didmetro, 1 adaptador para
cuvetes de 16mm e 13mm, vareta de 13cm, escova de l1llcm, chave de fendas,
certificado de conformidade, manual de instrucdes e caixa de transporte com esponja

resistente a agua.

EQUIPAMENTO_3

Termoreator do tipo Aqualytic ou equivalente

Caracteristicas do equipamento:

| Fonte de alimentacdo 230V / 50-60 HZ ou 115 V / 50-60 Hz (permutavel);
| Energia 550W;

| Bloco com 24 posi¢cdes para frascos de 16.2mm = 0.2mm;

| Temperatura Selecionavel - 100 / 120 / 150 °C;

| Sonda Pt100 classe A;

| Estabilidade de temperatura = 1 ©C na Sonda;

| Temporizacao 30 / 60 / 120 min e funcionamento continuo;
| Regulacéo por micro processador;

| Protecéo contra sobreaquecimento

EQUIPAMENTO_4

Reagentes

Caracteristicas:

| Reagente CQO COD LR, pk. 25

| Reagente amoniacal VARIO LR. 0.02 - 2.5 mg/l N, pk. 50
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| Reagente Azoto Total VARIO LR, 0.5 - 25mg/I N, pk. 50 (c¢/ reator)
| Reagente Azoto Total VARIO LR, 5 - 150mg/I N, pk. 50 /c/ reator)
| Reagente Nitritos Pastilha Nitrito LR, tablet 100

| Reagente Nitrato VARIO, 1-30 mg/l N, pk. 50

LOTE_2

EQUIPAMENTO_1

Agitador Magnético com Aquecimento Nahita Azul (Controlo Digital)
Caracteristicas do equipamento:

| Temperatura max.: 380 °C

| Volume méx. agitacdo: 10 L

| Material placa: Ceramica

| Velocidade max: 1600 rpm

| Dimensdes placa: 190 x 190 mm

| Fonte de alimentacdo: 220 V / 50 Hz

| Dimensdes (LxAxH): 340 x 200 x 120 mm
| Peso: 4.5 Kg

EQUIPAMENTO_2

Bomba de Membrana 25L/MIN - 0.08 MP

Caracteristicas do equipamento:

| Pressao de vacuo: 638 mm Hg (Torr) MPa/850 mbar / 0,085
| Vazéo: 25L / min - 0,6 m3 / h

| Consumo: 20W

| Peso: 4 kg

| Dimensdes: 245x135x245 milimetro
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| Fonte de alimentacdo: 220-240V 50 Hz

EQUIPAMENTO_3
Evaporador Rotativo
Caracteristicas do equipamento:

| Velocidade: 0-90 r.p.m.

| Travel Lift: 150 mm

| Rotacédo de objectos de vidro de até 45 ©
| Banheira Capacidade: 3 L

| Max. banho: 100 ° C

| Um conjunto completo de 29/32 vidro fosco

LOTE_3

EQUIPAMENTO_1

Unidade de Digestdo Kjeldahl do tipo VELP ou equivalente
Caracteristicas do equipamento:

| Poténcia: 2300W

| Peso: 23.4 kg

| Dimensdes (LxAxP): 328x138x510 mm

| Material de construcédo: Aco inox com pintura epoxy
| Display: 2 linhas LCD

| Interface: RS 232

| Unidade de medida: °C e °F

| Selecao de temperatura: de ambiente até 450.°C / 842.°C
| Programacéo de métodos: 20 métodos com 4 rampas cada
| Programacéo de tempo: de 001 a 999 minutos

| Alimentacéo elétrica: 230V / 50-60 Hz

| Modelo: 20 posi¢des para tubos de 250 ml de didmetro 42mm

EQUIPAMENTO_2

Acessorios p/ Unidade de Digestédo Kjeldahl
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| Sistema de suporte p/ DK20
| Suporte de amostras para DK20
| Coletor de fumos para DK20

| Tubos de digestdo de didmetro 42x300 mm, 250 ml

LOTE_4
EQUIPAMENTO_1

HOTTE DE QUIMICA DIM. 1200 X 850 X 2500MM.
Caracteristicas do equipamento:

| corpo exterior com perfis e frente em chapa de aco revestida a tinta anti-corrosiva a
base de epoxy + ilhargas em aglomerado de madeira de 19mm de espessura revestido
a melamina; - corpo interior em compacto fendlico ¢/ zona de escape no caso de

exploséao;

| sistema de exaustdo processado pela parte superior da cabine constituido por:

ventilador centrifugo VSB 20 1,1Kw; variador de velocidade do ventilador;

| janela tipo guilhotina em vidro laminado suspensa por cabos de a¢o, unidos a um

contrapeso, com sistema de seguranca de limite de abertura;

| iluminacgdo superior a 600 LUX; (v) sonda térmica de controlo de sobreaquecimento;
(vi) plano de trabalho em grés continuo com rebordo anti-derrame do tipo Keraplan ou

equivalente com pio de servico em polipropileno;

| bica de saida de dgua com comado a distancia; - bica de saida de gas com comando

a distancia; (viii) painel vertical de comandos certificado EN 14175.

LOTE_5

EQUIPAMENTO_1

22



Cofinanciado por:
o0
L]

[ ] L]
.. B e] a ' E o PORTUGAL S UNIAO EUROPEIA
2 o #3020 ==
L DE BEJA 2020 ‘ * ok k de Desenvolvimento Regional

Balanca analitica de precisdo do tipo METTLER XS204 ou equivalente
Caracteristicas do equipamento:

| Capacidade de até 320g
| Resolucado de até 0,01 mg
| Peso minimo até 1.6 mg

| Peso minimo UPS até 16 mg

EQUIPAMENTO_2
Balanca analitica de precisdo do tipo METTLER MS4002TS/00 ou equivalente
Caracteristicas do equipamento:

| Capacidade de até 320g
| Gestédo de dados: LAN, USB, RS232 e WLAN/Bluethooth

Nota: Ambas as balancas devem ser objeto de calibracdo.

LOTE_6

EQUIPAMENTO_1

Ferramenta informéatica de Analise de Ciclo de Vida do tipo SIMAPRO ou equivalente
Caracteristicas do equipamento:

| multi user até 40 users

LOTE_7
EQUIPAMENTO_1

Céamara climética do tipo FITOCLIMA 600PLH ou equivalente
Caracteristicas do equipamento:

Controlo temperatura, humidade relativa e luz.

Temperatura:
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Luz ON: +5°C to +45°C

Luz OFF: - 5 °C to +45°C

Preciséo: +/- 0,5°C

Uniformidade: +/- 1,0 °C

Humidade:

Luz ON: 40 to 80% RH

Luz OFF: 40 to 90 % RH

Precisdo: +/- 1% RH

Uniformidade: +/- 2% RH

Luz:

4 prateleiras com luzes LED e controlo das suas intensidades (prateleiras

independentes)

Intensidade luminosa ajustavel abaixo dos 300 p moles /m=2s

Area de crescimento por prateleira: 0,32 m”2 (630X510 mm)

Altura de crescimento por prateleira: 150 mm até 1330 mm

Ventilacdo interna que garante uma uniformidade por prateleira de 0,2 m/s
Volume de 600L

Dimensdes externas aproximadas: 1.980 x 745 x 950 (altura X largura X profundidade)

mm

Dimensdes internas aproximadas: 1.330 x 600 x 680 (altura X largura X profundidade)

mm

Software intuitivo, touch-screen a cores (190 mm x 150 mm), controlo de todos os

pardmetros alteraveis do equipamento, com possibilidade de fazer programas.
Sistema de Osmose inversa para baixos caudais

Pack com control dos varios parametros (temperatura, luz, humidade e outros gases),
possivel exportacdo dos mesmos e programacao com diferentes segmentos/datas de

execucdo. Possibilidade de conectar via ethernet e LAN.

Descalcificador dupla coluna, autoregeneravel. Inclui filtros de protecédo para prevenir

a entrada de impurezas em superficie.
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LOTE_8

EQUIPAMENTO 1
Reator Fotoquimico + Fotocabine

Especificacdes:

-Reactor fotoquimico:

V ati= 700 ml,

Percurso 6ptico: 3-4 cm,

Compativel com camisas HR1/2,

Tubo de imersdo HR0O1-Q,

Lampada UV- novalLight 15-D (emissdo a 254 nm),

5 conexobes GL.

-Fotocabine:

Dimensdes (472mm X 677mm x 475mm),
LigacOes electricas-230V/50...60Hz (10A),
Janela com filtro UV,

Bandeja de gotejamento e

Controle de Temperatura.

EQUIPAMENTO_2
Sistema de Refrigeracao

Especificacdes:
Hullrohr HRS2-Q
Hullrohr Typ #2 Quartzglas

LOTE_9
EQUIPAMENTO_1

Microscdpio Binocular DM 500 do tipo LEICA ou equivalente
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Caracteristicas do equipamento: Para Campo Claro, binocular com objetivas de 4, 10,
40 e 100x a 6leo. lluminagao por LED. Para apoio a trabalhos de investigagdo e apoio a

comunidade.

EQUIPAMENTO_2
Cabos

Caracteristicas do equipamento: Modelo europeu, para ligar ao microscépio binocular.

EQUIPAMENTO_3
Camara de saida Full HD

Caracteristicas do equipamento: facil instalacdo, desenhada para utilizar em qualquer
microscopio, excelente resolucdo me qualidade 3 Pixeles e caboUSB3, com controlo

remoto.

As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos, de equipamentos ou
Entidades Certificadoras sédo apresentadas a titulo meramente indicativo do nivel de

113

qualidade pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo “ou

equivalente".
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