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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |
Disposicoes gerais

Clausula 1.2
Objeto
1 — O presente caderno de encargos, compreende as clausulas a incluir
no contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por
objeto principal a aquisigao de mobiliario e equipamento médico para o Centro de
Saude de Rio de Couros, nas quantidades e com as carateristicas referidas no
Anexo | ao presente Caderno de Encargos.

2 - Antes da abertura do procedimento foi efetuada consulta informal ao
mercado, pelo que se inclui essa informacao do presente CE, conforme Anexo Il.

Clausula 2.2
Contrato

1 — O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus
anexos.

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

¢) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
adjudicatario.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero
anterior, a respetiva prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai séo
indicados.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o
clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos
contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Prazo
O contrato mantém-se em vigor pelo periodo de 30 (tinta) dias, a contar da
data da sua assinatura, em conformidade com os respetivos termos e condigdes e
o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagdes acessérias que devam perdurar
para além da cessacgao do contrato.
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Capitulo Il
Obrigagdes contratuais

Secgao |
Obrigagoes do Fornecedor
Subseccao |
Disposigoes gerais

Clausula 4.2
Obrigagoes principais do Fornecedor
Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no
presente Caderno de Encargos ou nas clausulas técnicas que se anexam, da
celebragdo do contrato decorrem para o fornecedor a obrigacdo principal de
fornecer os bens identificados na sua proposta, no edificio sede do Municipio de
Ourém.

Clausula 5.2
Conformidade e operacionalidade dos servigos
O fornecedor obriga-se a fornecer os bens ao Municipio de Ourém (MO),
objeto do caderno de encargos com as caracteristicas, especificagcdes e requisitos
técnicos previstos neste Caderno de Encargos, e demais legislagdo em vigor.

Clausula 6.2
Fornecedor dos objetos do contrato e prazo de execugao
O fornecedor obriga-se a fornecer os bens, no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

Seccao ll
Obrigagoes do Municipio de Ourém

Clausula 7.2
Preco contratual e prego base
1 — Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, o Municipio de Ourém
deve pagar ao fornecedor a quantia total que constar da proposta adjudicada a
qual ndo pode exceder a quantia de 36.765,00 € (trinta e seis mil, setecentos e
sessenta e cinco euros), corresponde ao prego base, acrescida de IVA a taxa
legal em vigor.
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2 — O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e

despesas cuja responsabilidade nao esteja expressamente atribuida ao
contraente publico.

Clausula 8.2
Condigoes de pagamento

1. As quantias devidas pelo MO nos termos da(s) clausula(s) anterior(es),
deve(m) ser paga(s) no prazo de (60) sessenta dias, observando o cumprimento
as normas estabelecidas no sistema de controlo interno do MO, particularmente,
face a especificidade dos mecanismos de verificagdo da regularidade orgamental,
financeira e econdmica subjacente aos processos de despesa publica e aos
ganhos de eficiéncia e operacionalidade, no estabelecimento de planos de gestédo
de tesouraria mensais.

2. Para o efeito dos numeros anteriores, considera-se vencida a obrigagao
com o fornecimento do bem objeto do contrato.

3. Em caso de discordancia por parte do MO, quanto aos valores indicados
nas facturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respectivos
fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou proceder a emissao de nova factura corrigida.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o dispostonon.® 1 e 2, as
faturas sdo pagas através de cheque, transferéncia bancaria ou numerario,
consoante for mais facil ao MO.

5. Nas condicbes de pagamento a apresentar pelos concorrentes nao
podem ser propostos adiantamentos por conta dos bens a fornecer devendo
reflectir a factura, os servigos efectivamente fornecidos no periodo a que se
refere.

Capitulo Ill
Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 9.2
Penalidades contratuais

1 — Pelo incumprimento de obrigacbes emergentes do contrato, o
municipio de Ourém pode exigir do fornecedor o pagamento de uma pena
pecuniaria, de montante a fixar em fungdo da gravidade do incumprimento do
fornecimento, que podera ascender até ao montante de 20% do pre¢o base do
procedimento.

2 — Em caso de resolugcao do contrato por incumprimento do prestador de
servigos, 0 municipio de Ourém pode exigir-lhe uma pena pecuniaria até 20%
valor do precgo base do procedimento.

3 — Ao valor da pena pecuniaria prevista no numero anterior sao
deduzidas as importancias pagas pelo prestador ao abrigo da alinea do n.° 1,
desta clausula, relativamente a prestagao de servigos cujo incumprimento tenha
determinado a respetiva resolugéo.
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4 — Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o municipio de
Ourém tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual
reiteracdo, o grau de culpa do fornecedor e as consequéncias do incumprimento.
5 — O municipio de Ourém pode compensar os pagamentos devidos ao
abrigo do contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente
clausula.
6 — As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a
que o municipio de Ourém exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

Clausula 10.2
Responsabilidade pelos erros e omissdes de projeto (NAO APLICAVEL)
No caso de surgirem erros ou omissées que decorram do incumprimento de
obrigacdes de concegdo assumidas por terceiros perante o dono de obra, sera
exercido o direito que lhe assiste de ser indemnizado, conforme preconizado no
artigo 378° do no Caodigo dos Contrato Publicos.

Clausula 11.2
Forgca maior

1 — N&o podem ser impostas penalidades ao prestador, nem € havida
como incumprimento, a nao realizagao pontual das prestacdes contratuais a cargo
de qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como
tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a vontade
da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragao
do contrato e cujos efeitos ndo |lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.

2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do
numero anterior, designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios,
epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de
guerra ou terrorismo, motins e determinagcdes governamentais ou administrativas
injuntivas.

3 — Né&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que n&o constituam forga maior para os
subcontratados do prestador, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador
ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de
natureza sancionatoria ou de outra forma resultantes do
incumprimento pelo prestador de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestacbes populares devidas ao incumprimento pelo
prestador de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacbes do
fornecedor cuja causa, propagac¢éo ou proporgdes se devam a culpa
ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de segurancga;
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f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador nédo
devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de
forga maior deve ser imediatamente comunicada a outra parte.
5 — A forga maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento
das obrigagdes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente
correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

Clausula 12.2
Resolugao por parte do contraente publico

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato
previstos na lei, o Municipio de Ourém pode resolver o contrato, a titulo
sancionatorio, no caso do fornecedor violar de forma grave ou reiterada qualquer
das obrigagdes que lhe incumbem.

2 - O direito de resolucdo referido no numero anterior exerce-se mediante
declaracao enviada ao fornecedor.

Clausula 13.2
Resolugao por parte do prestador

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, o
fornecedor pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja
devido esteja em divida ha mais de 90 dias ou o montante em divida exceda 25%
do preco contratual, excluindo juros.

2 — Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolu¢cado pode ser exercido
mediante declaracdo enviada ao municipio de Ourém, que produz efeitos trinta
(30) dias apos a rececédo dessa declaragdo, salvo se este ultimo cumprir as
obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

3 — A resolugcdo do contrato nos termos dos numeros anteriores nao
determina a repeticdo das prestagdes ja realizadas pelo fornecedor, cessando,
porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do contrato, com excecéo daquelas a
que se refere o artigo 444.° do Cdodigo dos Contratos Publicos.

Capitulo IV

Caucao
Clausula 14.2 ]
Execucgao da caugao (NAO APLICAVEL)
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1 — A caugéo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigag¢des
decorrentes do contrato, nos termos do convite, pode ser executada pelo
municipio de Ourém, sem necessidade de prévia decis&o judicial ou arbitral, para
satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso,
incumprimento definitivo pelo fornecedor das obrigagdes contratuais ou legais,
incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos
especificamente previstos no contrato ou na lei.

2 — A resolugao do contrato pelo municipio de Ourém nao impede a
execugao da caugédo, contanto que para isso haja motivo.

3 — A execucao parcial ou total da caucao referida nos niumeros anteriores
constitui o prestador de servicos na obrigagdo de proceder a sua reposi¢ao pelo
valor existente antes dessa mesma execugao, no prazo de dez (10) dias apods a
notificacdo do municipio de Ourém para esse efeito.

4 — A caugao a que se referem os numeros anteriores € liberada nos
termos do artigo 295.° do Cddigo dos contratos Publicos.

Capitulo V
Resolugao de litigios

Clausula 15.2
Foro competente
Para resolugcdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renuncia a
qualquer outro.

Capitulo VI
Disposigoes finais

Clausula 16.2
Subcontratacao e cessao da posig¢ao contratual
A subcontratacédo pelo fornecedor e a cessao da posi¢cao contratual por qualquer
das partes depende da autorizagédo da outra, nos termos do Codigo dos Contratos
Publicos.

Clausula 17.2
Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as
notificacbes e comunicagcdes entre as partes do contrato, estas devem ser
dirigidas, nos termos do Cdodigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteragdo das informagbes de contacto constantes do
contrato deve ser comunicada a outra parte.
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Clausula 18.2
Legislagao aplicavel

Em tudo o omisso neste Caderno de Encargos sera observado o disposto no
Caodigo dos Contratos Publicos e demais legislagéo portuguesa aplicavel.

Ourém, 10 de maio de 2022

O Presidente da Camara Municipal,

Luis Miguel Albuquerque
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ANEXO |

Carateristicas e Lista do Equipamento a adquirir
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Designagao icri Unidade Preco Base
Aquisicdao de equipamento e mobilidrio
para apetrechar a Unidade de Cuidados
de Saude de Rio de Couros, nos termos
do Convite e Caderno de Encargos

anexos:
1 Mobiliario
1.1 Cadeiras s/ bragos UN 15
1.2 Televisores UN 1
1.3 Mesas UN 1
1.4 Bengaleiros UN 1
1.5 Papeleiras UN 6
1.6 Relégio parede UN 1
1.7 Balde de lixo toalhetes UN 2
1.8 Balde do lixo papel higiénico UN 2
1.9 Fraldario UN 1
1.10 Cadeira giratéria com bragos UN 2
1.11 Blocos de gavetas UN 5
1.12 Apoio para pés UN 2
1.13 Secretaria UN 1
1.14 Armario UN 2
1.15 Prateleiras UN 7
1.16 Contentor residuos hospitalares 20Lts UN 11
1.17 Armarios metalico UN 4
1.18 Bengaleiro c/ porta guarda chuva UN 1
1.19 Cadeiras c/ bragos UN 2
1.20 Secretaria melamina UN 2
1.21 Armario c/ prateleiras UN 3
1.22 Contentor residuos hospitalares 10 Lts UN 2
2 Equipamento Médico
2.1 Registador temperatura e humidade UN 1
2.2 Malas assisténcia domiciliaria UN 1
2.3 Suporte de soro UN 1
2.4 Doppler vascular UN 1
2.5 Termémetro digital UN 2
2.6 Termdmetro infravermelhos UN 2
2.7 Oximetro adulto UN 2
2.8 Oximetro pediatrico UN 2
2.9 Martelo de reflexos UN 2
2.10 Fita métrica corporal UN 1
2.11 Diapasao UN 2
2.12 Esfignomanometro aneroide portatil UN 2
2.13 Esfignomanometro digital portatil UN 2
2.14 Bragadeiras de crianga UN 8
2.15 Bragadeiras de adulto UN 4
2.16 Estetoscopio UN 1
2.17 Balanca de coluna UN 1
2.18 Balanga de chéo UN 1
2.19 Balanca digital UN 1
2.20 Candeeiro de observagéo c/ lupa UN 1



2.21

2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48

2.49

Cadeira de rodas

Marquesa elétrica

Banco giratério

Dinamap

Carros para pensos

Degrau para marquesa

Vitrina c/ 2 portas

Micromotor portatil

Biombo triplo

Aspirador de secregdes

Tabela optométrica adulto
Tabela escala optométrica p/ criangas
Craveira pediatrica

Registador de temperatura

Mala termica

Mesa rodada de apoio a exames
Marquesa pediatrica

Bancadas em inox

Balanga de coluna mecénica
Balanga de chdo mecanica
Candeeiro de observagéo c/ lupa
Doopler Fetal

Estetoscépio c/ cabega dupla
Fita métrica corporal
Oftalmoscépio portatil

Otoscépio portatil

Marquesa ginecolégica

Vitrine ¢/ 1 porta

Frigorifico para vacinas e medicamentos 200 ml

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

N
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1. APOIO DE PES

Apoio de pés

Requisitos obrigatdrios

e Apoio para os pés antiderrapante ajustavel em altura e inclinacdo.

e Material: Poliestireno, cor antracite

e Altura 9 cm X largura 45,2 cm X profundidade 35 cm




2. ARMARIOS E MOVEIS

Bloco de gavetas rodado

Requisitos obrigatdrios Cdédigo ESPAP

e Bloco de gavetas em melamina
Catdlogo Mobilidrio

o Estrutura metdlica com pintura epoxy cor cinza RAL 7043/ paleta  Acordo Quadro
ARSLVT Escritério — 1.14

e Bloco rodado com 3 gavetas em estrutura metdlica
e Acabamento do tampo aglomerado de madeira em faia

e Dimensdes: 450x550x600 mm.
Var. admitida: £50x100x100 mm

e Com fechadura cenfral de franca simultdnea para todas as

gavetas e rodizios giratérios.




Armdrio metdlico alto misto com cacifo

Requisitos obrigatdrios

Cédigo ESPAP

Armdrio metdlico alto misto com porta dupla

Dimensdes exteriores: 1000x450x2000 mm. Var. admitida:
+100x50x100 mm

Estrutura metdlica com pintura epoxy, cor cinza RAL 7043 /
paleta ARSLVT

Metade do armdrio com cinco prateleiras amoviveis e

reguldveis em altura, em estrutura metdlica com pintura epoxy

Outra metade com cacifo deve ter uma prateleira superior.
Sob a prateleira, um cabide duplo em vardo de ago, com boa

resisténcia, ao arranque e a dobragem.

Tipologia da porta: dupla porta com fechadura

Acabamento das portas em faia

Servico de assisténcia e substituicdo de pecas durante 3 anos



Armadrio metdlico alto com prateleiras

Requisitos obrigatdrios Codigo ESPAP

o Armdrio metdlico alto misto com porta dupla

Catdlogo Mobilidrio
e Dimensdes exteriores: 1000x450x2000 mm. Var. admitida: Acordo Quadro

*100x50x100 mm Escritério — 1.4

e Estrutura metdlica com pinfura epoxy, cor cinza RAL 7043 /
paleta ARSLVT

¢ Minimo de cinco prateleiras amoviveis e reguldveis em altura,
capazes de suportar um peso de 150 Kg distribuidos
uniformemente por prateleira, em estrutura metdlica com

pintura epoxy cor cinza RAL 7043

e Tipologia de portas: dupla porta com fechadura

e Acabamento das portas em faia

e Servigco de assisténcia e substituicdo de pecas durante 3 anos



4. BENGALEIRO DE PE

Bengaleiro de Pé

Requisitos obrigatdrios Cdédigo ESPAP

Cabide com porta guarda chuvas
Catdlogo Mobilidrio
Dimensdes: 1700 mm. Variagdo admitida: 200 mm Acordo Quadro

Diversos — 1.50
Estrutura metdlica com pintura epoxy cor cinza RAL 7043

Com 6 a 8 bragos e porta guarda chuva integrado com

colector de dgua
Base anti-choque

Apresentacdo da ficha técnica do ago inoxiddvel AlSI 304

(carbono<=0,08, crémio 18-20 e niquel 8 a 10,5)
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5. CADEIRAS E ASSENTOS

Cadeira Giratéria com Bragos

Requisitos obrigatdrios

Cddigo ESPAP

Cadeira giratéria com bragos / multiplos ajustes

Mecanismo sincronizado do assento e costa com bloqueio em

multiposicoes

Regulagdo em altura da costa, regulagdo em altura do
assento por sistema de gds com amortecimento suave,
regulacdo em profundidade do assento e regulagdo da

tensdo de basculagdo ao peso do corpo

Bracos reguldveis em altura e largura

Base de 5 hastes em aluminio polido

Rodizios duplos de encaixe compativeis com pisos de alcatifa,

madeira ou pedra polida

Revestimento da parte posterior das costas (polipropileno

moldado por inje¢do ou outro material termopldstico)

Assento e costas revestidos em semi-pele também com
caracteristicas hignifugas e anti-transpirante. Cor cinza RAL
7043/ Paleta ARSLVT

Catdlogo Mobilidrio
Acordo Quadro

Escritorio — 1.23
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Cadeira fixa sem bragos

Requisitos obrigatérios Codigo ESPAP

Cadeira fixa sem bracos individual

Catdlogo Mobilidrio
Estrutura em aco pintada a epoxy cinza RAL 7043/ paleta

ARSLVT

Acordo Quadro

Escritério — 1.18

Com 4 pés fixos

Assento e costa em espuma moldada, revestidos a tecido anti-

fogo.

Estofo em semi pele, cor cinza RAL 7043 / paleta ARSLVT

6. CESTO PARA PAPEL

Cesto para papel

Requisitos obrigatdrios Codigo ESPAP

e Cesto para papéis com formato retangular Catdlogo Mobilidrio
Acordo Quadro

e Estrutura metdlica com pintura epoxy, cor cinza RAL 7043 e
Escritério — 1.51

e Capacidade do cesto de papéis: 0,02 m3. Variagdo admitida:
0,002 ma3.

12



7. MESAS E SECRETARIAS

Secretdria

Requisitos obrigatdrios

Cédigo ESPAP

Secretdria em melamina

Dimensdes mdximas conjunto B: 1400x800x750 mm. Variagdo
admitida: £100x100x30 mm
Profundidade ideal de 1000 mm (medida preconizada para

minimizar o risco transmissdo agentes bioldgicos)

Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular,
com acabamento em melanina, esp. 22mm, variacdo

admitida: £3 mm

Cor do tampo em faia

Estrutura metdlica com pintura epoxy cor cinza RAL 7043/
paleta ARSLVT

Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um

minimo de 3 cabos

Painel frontal de acabamento idéntico ao da estrutura,

recuado 10 cm com guarda

Eletrificacdo minima de 3 tomadas e 1 ponto de rede

Catdlogo Mobilidrio
Acordo Quadro

Escritério — 1.32
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9. CONTENTOR DE RESIDUOS HOSPITALARES

Contentor de Residuos Hospitalares

Requisitos obrigatdrios

e Balde em aco Inoxidavel AlSI 304

e Cor cinza com interior em pldastico

e Capacidade 101/201/301

e Com tampa acionada por pedal

14



Contentor de Residuos Hospitalares

Requisitos obrigatdrios Codigo ESPAP

e Conjunto constituido por trés contentores, para recolha
seletiva de residuos solidos. Catdlogo Mobilidric
Acordo Quadro /SF
e Contentores com boas caracteristicas de resisténcia, em .
Diversos — 13.7
chapa de ago com 1mm de espessura, com pintura a tinta
epoxidica texturada. Assentes numa base comum que

permita a manutengdo do conjunto,
e Dimensdes exterior: Largura 350 / Profundidade 350

e Os contentores devem apresentar uma tampa basculante,
ndo facilmente amovivel, isenta de arestas, para intfrodugdo

dos residuos.

e O assentamento no solo deve ter elementos antirruido,
resistentes ao desgaste e ndo faciimente desmontdveis por

acdo do uso.

e Cores normalizadas de acordo com os residuos a que se

destinam.
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10. ESPELHO

Espelho de Parede

Requisitos obrigatdrios

e Espelho com bordas protegidas ou biseladas colado a parede

e Alocadlizagdo e dimensdes do espelho ndo devem interferir com a implantagdo

€ manobra de outros equipamentos e acessorios,

e Dimensdo 40cm X 40 cm

12. SABONETEIRA

Saboneteira

Requisitos obrigatdrios

e Saboneteira doseador para sabdo liquido

e Em material ABS (conforme a normativa HACCP) cor cinza

e Capacidade 1,2 litfros / 0,7 litros

e Depdsito amovivel

e Dimensdo 21X12,5X12,5cm

Dispensador de Solucdo anti séptica de base alcodlica (SABA) com alavanca

16



14. TOALHEIRO

Toalheiro

Requisitos obrigatérios

e Dispensador de toalhetes de papel

e Em material plastico ABS cor cinza

e Para todo o tipo de toalhas

¢ Dimensdo 268X283X100 mm

¢ Modelo vertical

17



FICHAS TECNICAS MOBILIARIO MEDICO

15. BANCO RODADO

Banco Rodado

Requisitos obrigatdrios

Cédigo ESPAP

Banco giratdrio (360°) com assento

Estrutura em ago inoxiddvel com 5 rodas

Dimensdes:

Assento: @ 330. Variagcdo admitida: = 50
Espessura do assento: 65. Variagcdo £ 15
Altura: 750. Variagcdo admitida: £ 150

Acabamento da estrutura em ago inoxiddvel

Assento estofado a couro sintético antifogo cor cinza RAL 7043 /
ARSLVT

Banco sem retorno automatico;

Com altura reguldvel hidrdulica acionamento de pé

Catdlogo Mobilidrio
Acordo Quadro

Hospitalar — 5.1
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17. CATRE PEDIATRICO

Catre Pedidtrico

Requisitos obrigatdrios

e Catre pedidtrico em estrutura em tubo de ago com tratamento anti

corrosdo, pintura epoxy cinza RAL 7043

e Cabeceira articulada com fixagdo em vdrias posicdes. Grade lateral de

prote¢cdo

e Com altura do plano ao solo superior a 700 mm.

e Com suporte de rolo de papel

e Estofo em semi pele lavavel e desinfetdvel cinza RAL 7043

e Medidas: 120x50x?0 cm
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19. MARQUESA DE OBSERVACOES / MULTIFUNCOES

Marquesa de Observagoes ou Multifungoes

Requisitos obrigatdrios Codigo ESPAP

e Marquesa / catre de observagdes com sistema hidrdulico para
permitir a utilizacdo por criancas e adultos. Catdlogo Mobilidrio
Acordo Quadro
¢ Sistema hidrdulico deve subir até 0,90 m. Hospitalar —> 5.5

e Base em espuma indeformdvel revestida com material antifogo e

antibacteriano

e Estofo semi pele lavdvel e desinfetdvel em cor cinza RAL 7043

e Dimensdes: 1850x800x700 (CxLxA) Variagcdo admitida: +
100x200x150

e Material aco inoxiddvel ou aluminio com tratamento anticorrosdo
e Acabamento da estrutura pintura epoxy cor cinza RAL 7043

e Com encosto reguldvel e multiposicdes

e Com suporte de rolo de papel

e Apoio de pernas reguldvel em ago com apoio aimofadado e

op¢do de pés removiveis

e Incluir guardas rebativeis
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20. MESA RODADA

Mesa rodada

Requisitos obrigatdrios

e Mesarodada de apoio a exames

e Eminox com 2 prateleiras e 2 gavetas

e Dimensdes: (L)70x(P)50x(A)80cm (var. 5%)

e Bandeja superior removivel

e Gavetas devem deslocar-se me calhas metdlicas com sistema de batentes

e Prateleiras interiores devem possuir possibilidade de regulacdo em altura e com

rebordo
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Balanca Mecanica com Craveira

Requisitos obrigatérios

Balanca mecdnica (chdo) para adulto de coluna
Craveira com escala de medi¢cdo até 200cm (minimo)
Plataforma plana e antiderrapante

Base de apoio antioxidante com pés de borracha e rodas de

fransporte.

Capacidade minima de 200 kg com graduagdo 100 gr e fungdo

ajuste de 0.

Escala de medicdo telescdpica de 60 a 200 cm, graduacdo de 1

mm acoplada a balanca.

Classe Il precisdo acordo com normativo regulamentar (Classe

Médica)
-
-1

Cédigo SPMS

B547
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24. BALANCA PEDIATRICA

NPDM: Balancas neonatais (Z12080402)

Requisitos obrigatdrios Cddigo SH

e Balanca digital pedidtrica tipo canoa com mala de transporte B548

¢ Display de boa visibilidade que permita a leitura facil e rapida

do peso

e Base de superficie pldstica e robusta, que permita a sua facil

limpeza

e Capacidade de pesagem até 20 kg com graduagcdo maxima

de 10 gramas

¢ Funcdo tara e auto-hold e desligar automdtico

¢ Com transformador de corrente

e Mala de transporte em material impermedvel com correia de

fransporte

e Cumpra a norma 93/42/CE e 90/384/CE
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25. CAIXAS / MALAS TERMICAS

Caixas e Malas Térmicas

Requisitos obrigatdrios

¢ Mala térmica com acumulador de frio para transporte de vacina /

medicacdo termoldbil.

e Capacidade: 10L / 20L / 30L

e Deve incluir Data Logger
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26. CANDEEIRO DE OBSERVACAO

Candeeiro de Observagdo (Sala Tratamento e Consulta Ginecologia)

Requisitos obrigatdrios Codigo SPMS

Candeeiro de luz fria s/sombra e filiro

Estrutura em tubo de aco C2321

Com 35000 lux (0,5m),75W tecnologia LED

Temperatura de cor branco natural aproximada 4000K (+/- 5%)

Haste articulada e flexivel

Altura 100-175 cm /Didmetro base 60 cm

Com lupa (para sala de fratamento)

Com suporte de parede
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30. CRAVEIRA PEDIATRICA

Craveira Pediatrica Portatil

Requisitos obrigatdrios Cdédigo SPMS

e Craveira em aluminio C1570

e Com a possibilidade de ser adaptada a parede ou & marquesa

e Escala até 90 cm e graduacdo de 1 mm

e Bragos dobrdveis para melhor arrumagdo

e Embalada individualmente em saco protetor
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31. REGISTADOR CONTINUO DE TEMPERATURA E HUMIDADE

Registador continuo de Temperatura e Humidade

Requisitos obrigatdrios

» Registador de temperatura com uma gama de medi¢cdo entre -30°C até +50°C
- Resolugdo min0,5° C

- Precisdo min 0,6° C

» Registador de humidade com uma gama de medicdo entre 10% até 90%
- Resolu¢cdo min 0,5%

- Precisdo min +/- 3%

» Indicador de nivel de bateria +/- 3%

»  Memodria minima de 16.000 resultados
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33. DIAPASAO

Diapasdo

Requisitos obrigatdrios Codigo SPMS
e Diapasdo em ago inox, com pesos 128 HZ D484

e Para neurologia e otorrinolaringologia

*!l |l!»

34. DOPPLER FETAL

Doppler Fetal

Requisitos obrigatdrios

e Ecrd LCD com indicacdo dos batimentos cardiacos

e |Indicador de estado de bateria

e Alfo falante incorporado

e Reftroilluminado

e Comsonda de 2 MHz.

e Desliga automaticamente.

FLLEELEF LR fLd4e
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35. DOPPLER VASCULAR

Doppler Vascular

Requisitos obrigatdérios Codigo SPMS

Aparelho Doppler Portdtil Vascular Ecrd LCD com indicacdo dos A5286

batimentos cardiacos

Indicador de estado de bateria

Alto falante incorporado

Retro iluminado

Bidirecional com sonda de 8 MHz.

Desliga automaticamente.
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36. ESCALA OPTOMETRICA ADULTO

Escala de Visdo Adulto

Requisitos obrigatdrios Codigo SPMS

e Tabela Optométrica adulto letrado e iletrado T1302

e Em placade PVC

e Com sistema fixagcdo a parede incluido

e Leitura a 3 metros

e Adulto: com simbolos e letras impressos

37. ESCALA OPTOMETRICA CRIANCA

Escala de Visdo Crianga

Requisitos obrigatdrios Codigo SPMS

e Tabela Escala Optométrica para criangas T1303
e Em placa de PVC ou cartdo plastificado

e Com sistema fixagdo a parede incluido

e Leitura a 3 metros

-L?t\N L H.
QO e w

Ao 7 :
0 ene| Tt
eRl - am|-2e ¢
-2 959 R ] -e SN e

R ‘mee g
L T e bl

30



39. ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL

Esfigmomanémetiro Digital

Requisitos obrigatdrios Coédigo SPMS

Esfigmomandmetro digital portatil E433
Com 3 bracadeiras: obeso, adulto e crianca

Limites medi¢cdo tensdo arterial: 0 a 220mmHg (fol.+/-10mmHg)

Pulsacdo: 40 a 180/min (tol.10/min)

Precisdo tensdo arterial: +-3 mmHg

Alimentacdo a pilhas e elétrica com carregador

Adaptador CA, jogo de pilhas e bolsa para transporte

Possibilidade de interface com os Sistemas de Informagcdo do SNS e

comunicacdo standard HL7

Esfigmomandémeiro Aneroide

Requisitos obrigatdrios

Esfigmomandmetro aneroide portatil E579

Deve incluir uma bracadeira standard e uma bracadeira Large com

velcro, tubo e pera em latex, resistente e facil de transportar
Tolerancia maxima erro +-3mm Hg
Visor extra largo min 10 cm didmetro

Encaixe universal para substituicdo de bragcadeiras
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40. ESTETOFONENDOSCOPIO

NPDM: Fonendoscépios e estetoscopios (C9005)

Requisitos obrigatdrios Codigo SPMS

o Estetoscopio com cabega dupla em ago inoxiddvel E4364
» Sistema tubo simples com hastes auriculares integradas e ajustaveis

¢ Pontas de ouvido em PVC macias

e Dimensdo 45 mm de didmetro

» Tubo em borracha flexivel com 60 cm de comprimento de cor preto

41. FITA METRICA CORPORAL
Fita Métrica Corporal

Requisitos obrigatdrios Codigo SPMS

Fita de medicdo para avaliacdo de perimetro abdominal e F1032

perimetro cefdlico

Com graduacdo em mm e sistema de bloqueio.
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42. FRALDARIO

Fralddrio de Parede

Requisitos obrigatdrios

e Fralddrio de parede Horizontal F1033

e Dobradicas reforcadas para uma seguranga e resisténcia acrescida

e Fivelas de seguranca de acdo simples

e Abertura facil

e Estdvel e robusto, feito para aguentar cargas no minimo de 15 kg
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43. FRIGORIFICO VACINAS E MEDICAMENTOS

Frigorifico de vacinas e medicamentos

Requisitos obrigatdrios

Frigorifico especifico para armazenamento de medicamentos termoldbeis

com portas transparentes

Temperatura varia de 2°C a 8°C

Sistema de monitorizacdo contihua de temperatura interna

(termdgrafo/registo grdfico ou “Data logger”), visor digital exterior. e alarme

Alarme sonoro atfivado se ocorrerem variagdes de temperatura fora do

intervalo permitido (2°C a 8°C)

Deve dispor de sistema de ventilagdo e de compressdo com capacidade

de repor as condi¢cdes de frio no menor espago de tempo

Deve incluir obrigatoriamente fechadura e manuais redigidos em lingua

portuguesa
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45. MALA DE ENFERMAGEM

Mala de Enfermagem

Requisitos obrigatdrios

e Mala de assisténcia domicilidria leve e robusta

¢ Material faciimente higienizdvel

e Aplicacdo no exterior de fitas refratoras de luz

e Espaco com separadores extraiveis

e No minimo uma bolsa interior extraivel

e Dimensdo CXLXA 45X28X28 cm Var. admitida +/- 5%

e Com pegas e al¢ca de tiracolo, ou mochila e opgdo de troley
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46. MARTELO DE REFLEXOS

NPDM: Martelos neurolégicos (L160101)

Requisitos obrigatdrios Codigo SPMS
* Martelo de reflexos e percussdo em material pldstico M1121
¢ Comprimento de 22 cm
e Base do cabo com sensor neuroldgico

« Obrigatdria a Nomenclatura Portuguesa de Dispositivo Médico
(NPDM) L160199
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50. OFTALMOSCOPIO

NPDM: Oftalmoscopios (212120114)

Requisitos obrigatdrios

o Oftalmoscopio portdtil de fibra dptica 0206

e Luzfibra éptica com iluminag&o Xenon XL/LED 2,5 v

e Com estrela de fixagcdo de abertura em formato de bolso

e Com pega de duas pecas e cabega

¢ Alimentag¢do afravés de baterias tipo AA

e Inclui pilhas e estojo de transporte
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51. OTOSCOPIO

NPDM: Otoscépios para ouvido médio (212021007)

Requisitos obrigatdrios Codigo SPMS

Otoscédpio portdtil de fibra dptica com punho 0211
Ofica impermedvel

Rotagc&o em ambos os sentidos, com aumento ético (fator de

ampliacdo) de trés vezes
Compativel com espéculos standard

Luz fibra éptica com iluminagdo Xenon XL/LED 2,5 v com lente

pivotante e conexdo para ventilador

Deve incluir:

- Estojo rigido de transporte e pilhas

- 20 espéculos descartdveis (10 unidades de @ 2,5 mm e 10
unidades de @ 4,0 mm)
- 4 espéculos de utilizagdo permanente (2 unidades de @ 2,5 mm

e 2 unidades de @ 4,0 mm)
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52. OXIMETRO ADULTO

Oximetro Adulto

Requisitos obrigatdrios

Oximetro para uso em adulto fornecido com sondas para adulto

Alarme para SPO2 e pulso 0203

Alimentacdo através de bateria recarregdvel incorporada

Inclua carregador

Possibilidade de interface com os Sistemas de Informacdo do SNS e

comunicagdo standard HL7

Saturacdo de 0-99%

Precisdo de leitura de SPO2 de 70%-100% com erro de leitura

mdaxima de+/-2%

Desligamento automatico apds 8-10 segundos de inutilizag&o
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O35. VAIVIEIRLO NEOUNAITAL E INFANIIL

Oximetro Neonatal e Infantil

Requisitos obrigatdrios Cddigo SPMS

e Oximetro de dedo pedidtrico com LCD, fornecido com sondas

neonatal/infantil
0202
e Alarme para SPO2 e pulso
e Alimentag¢do através de bateria recarregdvel incorporada
* Inclua carregador

e Saturacdo de 0-99%

e Precisdo de leitura de SPO2 de 70%-100% com erro de leitura

maxima de+/-2%

e Desligamento automdtico apds 8-10 segundos de inutilizagdo
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54. SUPORTE DE SORO

Suporte de Soro

Requisitos obrigatdrios Caédigo SPMS

e Suporte de soro rodado em estrutura metdlica com haste de dois S§775
ganchos

e Estrutura em tubo redondo em aco inoxidavel, reguldvel em altura
110-200 cm

e Base em poliamida de 5 rodizios com sistema de tfravamento
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55. TERMOMETRO DIGITAL

NPDM: Termémetros eletronicos e tampas (V03010102)

Requisitos obrigatdrios Codigo SPMS

o Termdmetro digital com memdria da Ultima leitura T1297
¢ Sinal acustico quando a medicdo estd terminada

e Com funcdo desligar automatico

/

.
" /
§
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UNIDADE DE SAUDE DE RIO DE COUROS

Mobilidrio Prego Unit Prego total Equipamento médico Preco Unit. | Preco total

Espagos a

criar

Qt. Designacao Qt. Designagao

10|Cadeira fixa sem bragos individual lavével [ ] [ ]
1|Televisdo LED 47" [ ] [ ]
sala de 1|Mesa e 4 cadeiras para Crianga - sala de espera [ ) [ ]

espera
1|Bengaleiro/Cabide c/porta guarda chuva [ ] [ ]
1]cesto para papel - -
1|Relogio de parede [ ] [ ]
1|Balde lixo toalhetes [ ] [ ]

1.S. Homens,
1|Balde lixo papel higienico [ ] [ ]
1|Balde lixo toalhetes [ ] [ ]
1.S:

Senfioras 1|Balde lixo papel higienico [ ] [ ]
1|Fraldario de parede horizontal [ ] [ ]
2|Cadeira giratoria com bragos [ ] [ ]
3|Blocos de gavetas [ ] [ ]

Recegdo/Se i ,

eessol 2[apoio do pés - -
2|cesto para papel am a
1{Secretdria em Melamina 1600 x 800mm [ ] [ ]
2|Armario metalico alto com prateleiras [ ] [ ]

Arquivo
1cesto para papel am a

Arrecadacs Estrutura de Prateleiras p/arrumos e arquivo 2 x 1 x
ode 0,3m (alt x larg x prof - -
materiais

de limpeza 1|Contentor de Residuos Hospitalares 20L [ ] [ ]

Arrecadacs Estrutura de Prateleiras p/arrumos e arquivo 2 x 1 x ) ) _
[ ] [ ] Registador continuo de temperatura e Humidade [ ] [ ]
ode 0,3m (alt x larg x prof

At 1|C de Resid Hospital 20L

terapeutico ontentor de Residuos Hospitalares [ ] [ ]
4|Armério Metalico Misto ¢/ Cacifo [ ] [ ]
1|Bengaleiro/Cabide c/porta guarda chuva [ ] [ ]
1.S. Pessoal .
1|Cadeiras Fixas sem bragos Lavével [ ] [ ]
2|Contentor de Residuos Hospitalares 20L [ ] [ ]




Sala de
tratamento
s/
Injectéveis/
Inaloterapi
a

Cadeira giratoria com bragos

Mala de assisténcia domicilidria

Secretaria em Melamina 1600 x 800mm

Suporte de Soro

Cadeira Fixa sem Bragos lavavel

Doppler Vascular

Armario metalico alto com prateleiras

Termdmetro digital

Blocos de gavetas

Termometro Infravermelhos

Cesto para papel

Oximetro Adulto

Contentor de Residuos Hospitalares 10L

Oximetro de dedo pediatrico

Contentor de Residuos Hospitalares 20L

Martelo de reflexos

Fita Métrica Corporal

Diapasdo

Esfigmomandmetro aneroide portatil

Esfigmomandmetro digital portatil

Bragadeira crianga aneroide

Bragadeira crianga digital

Bragadeira crianga até 3 anos aneroide

Bragadeira crianga até aos 3 anos digital

Bragadeira adulto - obeso aneroide

Bragadeira adulto - obeso digital

Estetoscopio

Balanga de Coluna Mecanica com Craveira

Balanga de chdao Mecanica

Balanga digital pedidtrica - Seca 336

Candeeiro de Observagao ( com lupa)

Cadeira de Rodas

Marquesa Electrica Bipartida

Banco Giratdrio/Rotativo com base em alumimio e
assento revestido

Dinamap

Carros de Pensos com gavetas

Degrau para Marquesa

Vitrina / Armério com vidro 2 portas

Micromotor portatil

Biombo triplo ¢/ rodas e pintura epoxi

Aspirador de Secregdes

Tabela Optométrica adulto

Tabela Escala Optométrica para criangas

Craveira Pediatrica Portatil

Frigorifico de vacinas e medicamentos 200m|

Registador continuo de temperatura

Mala térmica para transporte de vacina

Mesa Rodada de Apoio a Exames

Marquesa pediatrica/ Catre Pedidtrico

*Bancada em inox 2mt e armario parede inox

* caso ndo existe no projeto de construgdo

0,00 €




Gabinete
médico

Cadeira giratoria com bragos

Balanga de Coluna Mecanica com Craveira

Secretaria em Melamina 1600 x 800mm

Balanga de chdao Mecanica

Cadeira Fixa sem Bragos lavavel

Candeeiro de Observagao ( com lupa)

Armario metalico alto com prateleiras

Diapasdo

Blocos de gavetas

Doppler Fetal

Cesto para papel

Tabela Optométrica adulto

Contentor de Residuos Hospitalares 10L

Tabela Escala Optométrica para criangas

Contentor de Residuos Hospitalares 20L

Esfigmomandmetro aneroide portétil

Esfigmomandmetro digital portatil

Bragadeira crianga aneroide

Bragadeira crianga digital

Bragadeira crianga até 3 anos aneroide

Bragadeira crianga até aos 3 anos digital

Bragadeira adulto - obeso aneroide

Bragadeira adulto - obeso digital

Estetoscopio com cabega dupla

Fita Métrica Corporal

Martelo de reflexos

Oftalmoscdpio portatil de fibra dptica

Otoscopio portatil de fibra dptica com punho

Oximetro Adulto

Oximetro de dedo pediatrico

Termdmetro digital

Termometro Infravermelhos

Marquesa Ginecoldgica Polifuncional

Banco Giratério/Rotativo com base em aluminio e
assento revestido

Mesa Rodada de Apoio a Exames

Vitrina / Armério com vidro 1 porta

Despejos

Armario metalico alto com prateleiras

Contentor de Residuos Hospitalares 20L

Lixo
contaminad
o

Estrutura de Prateleiras p/arrumos e arquivo 2 x 1 x
0,3m (alt x larg x prof

Contentor de Residuos Hospitalares 20L

Total Mobiliario
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